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Resumen
La fluoroscopia es la produccio´n y proyeccio´n de ima´genes con rayos X con el fin de ob-
servar el movimiento en tiempo real de las estructuras anato´micas internas. Los diagno´sticos
con rayos X son la principal fuente de exposicio´n del pu´blico en general a las radiaciones
ionizantes. Los beneficios y peligros potenciales de las aplicaciones me´dicas de la fluoroscopia
se conocen desde hace muchos an˜os. El principal mecanismo para garantizar el uso seguro
de la fluoroscopia es a trave´s de la formacio´n y la educacio´n para su aplicacio´n prudente.
Es necesario que el cirujano comprenda las propiedades f´ısicas de la radiacio´n ionizante y
los efectos sobre los tejido biolo´gicos. El objetivo de este estudio fue cuantificar la cantidad
de exposicio´n a la radiacio´n para el paciente, y el personal me´dico que se presenta durante
el uso de la fluoroscopia. Se hizo una simulacio´n nume´rica con el software Geant4 de una
intervencio´n me´dica usando un fluoroscopio y se compararon los resultados con los datos
reportados en la literatura cient´ıfica.
Palabras clave:.
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Abstract
Fluoroscopy is the production and display of serial X-ray images for the purpose of ob-
serving real time motion of internal anatomic structures. Diagnostic x rays are the principal
source of exposure of the general public to ionising radiations. The benefits and potential
dangers of medical applications of fluoroscopy have been known very years ago. The primary
means of ensuring the safe use of fluoroscopy is through early training and education in its
prudent application. It is necessary for the surgeon to understand the physical propertes of
ionising radiation and effects on living tissue. The aim of this study was to quantify the
amount of radiation exposure to the patient, and medical staff that occurs during using of
fluoroscopy. We did a numerical simulation with Geant4 software of a medical intervention
using a fluoroscopy and compare the results with reported findings in literature cientific.
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Fluoroscopy, X Ray , Dose, Dosimetry, C-arm, Geant4, Simulation
Contenido
Agradecimientos VII
Resumen IX
1. Introduccio´n 2
2. Marco Teo´rico 4
2.1. Interacciones de los rayos X con la materia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1.1. Efecto fotoele´ctrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1.2. Efecto Compton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1.3. Efecto Rayleigh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2. Interacciones de las part´ıculas cargadas con la materia . . . . . . . . . . . . 9
2.2.1. Excitacio´n e ionizacio´n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2.2. Bremsstrahlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.3. Magnitudes y unidades de la radiacio´n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.3.1. Exposicio´n, Fluencia, flujo y fluencia de energ´ıa . . . . . . . . . . . . 11
2.3.2. Kerma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.3.3. Dosis absorbida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.3.4. Relacio´n entre la dosis absorbida y otras magnitudes dosime´tricas . . 12
2.3.5. Dosis equivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.3.6. Dosis efectiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.3.7. Distribucio´n de la dosis en agua para rayos X . . . . . . . . . . . . . 14
2.3.8. Desarrollo de las normas de proteccio´n radiolo´gica. . . . . . . . . . . 16
2.3.9. Efectos biolo´gicos de la radiacio´n X en los seres vivos . . . . . . . . . 20
2.4. Fluoroscopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.4.1. Partes de un fluoroscopio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.4.2. Uso o´ptimo de un fluoroscopio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.4.3. Patro´n de la radiacio´n dispersada producida por el paciente . . . . . 32
2.4.4. Caracter´ısticas de los dos´ımetros de radiacio´n . . . . . . . . . . . . . 34
2.4.5. Tipos de dos´ımetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.4.6. Dos´ımetros termoluminiscentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.4.7. Preparacio´n y calibracio´n de los dos´ımetros termoluminiscentes . . . 36
2.5. Geant4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Contenido xi
2.6. Implementacio´n de la simulacio´n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.6.1. Geometr´ıa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.6.2. Materiales y elementos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.6.3. Part´ıculas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.6.4. Eventos primarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3. La simulacio´n 43
3.1. Simulacio´n del espectro de rayos X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.1.1. Simulacio´n de los filtros y colimadores . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.2. Simulacio´n del paciente y equipo me´dico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.3. Simulacio´n del detector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4. Resultados de la simulacio´n 47
4.1. Condiciones especiales para simulacio´n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.2. Perfil de la tasa de dosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.3. Curva de dosis en profundidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.4. Simulacio´n del patro´n de la radiacio´n dispersada producida por el paciente . 49
4.4.1. Otros resultados obtenidos apartir del patro´n de radiacio´n del paciente 51
4.5. Simulacio´n de las dosis equivalente para el paciente y el equipo me´dico . . . 52
4.5.1. Simulacio´n de las dosis equivalente sin protecciones . . . . . . . . . . 52
4.5.2. Simulacio´n de las dosis absorbida con protecciones . . . . . . . . . . . 53
5. Comparacio´n de simulacio´n con datos experimentales 55
6. Validacio´n de la simulacio´n utilizando medidas hechas con el equipo de dosi-
metr´ıa del grupo de F´ısica Me´dica 62
7. Conclusiones y recomendaciones 68
7.1. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
7.2. Recomendaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
A. Construccio´n del detector TLD 70
Bibliograf´ıa 73
Lista de Tablas
2-1. Factor de calidad (Q) para varios tipos de radiacio´n. . . . . . . . . . . . . . 13
2-2. Factor de peso (ωT ) para varios o´rganos y tejidos. . . . . . . . . . . . . . . . 14
2-3. Principales reglamentaciones establecidas por la legislacio´n colombiana en pro-
teccio´n radiolo´gica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2-4. Valores l´ımites para la dosis efectiva y equivalente, recomendados por la ICRP. 19
2-5. Valor de las dosis umbrales para algunos efectos biolo´gicos producidos por la
radiacio´n ionizante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2-6. Reacciones de la piel por exposicio´n fluorosco´pica prolongada. . . . . . . . . 21
2-7. Reacciones en los ojos producidas por exposiciones a la radiacio´n. . . . . . . 21
2-8. Construccio´n del volumen to´rax del paciente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2-9. Ejemplo de declaracio´n de elementos y materiales. . . . . . . . . . . . . . . . 42
4-1. Dosis equivalente para el paciente, el auxiliar y el doctor durante un procedi-
miento de fluoroscopia sin utilizar protecciones. . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4-2. Dosis equivalente para el doctor y el auxiliar en 192 minutos de exposicio´n y
sin protecciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4-3. Dosis absorbida por el doctor y el auxiliar usando protecciones para 6 minutos
de exposicio´n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4-4. Dosis absorbida por el doctor y el auxiliar usando protecciones para 192 mi-
nutos de exposicio´n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
5-1. Medidas de dosis equivalente recibidas por personal ocupacionalmente expues-
to de una institucio´n me´dica de la ciudad de Bogota´. . . . . . . . . . . . . . 59
5-2. Promedios de Medidas de radiometr´ıa de tres instituciones de las 4 institucio-
nes estudiadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
6-1. Para´metros bajo los cuales se realizaron las medidas de dosis con paciente y
con phantom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
6-2. Dosis medidas en una sala con fluoroscopio durante un procedimiento me´dico
denominado “Nefrostomı´a Percuta´nea”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
A-1. Algunas l´ıneas de co´digo para la construccio´n del detector . . . . . . . . . . 71
A-2. Script de control de para´metros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Lista de Figuras
2-1. Esquematizacio´n del proceso de interaccio´n fotoele´ctrica. . . . . . . . . . . . 5
2-2. Esquematizacio´n del proceso de dispersio´n Compton. . . . . . . . . . . . . . 5
2-3. Ma´xima energ´ıa transferida al electro´n en funcio´n de la energ´ıa incidente. . . 6
2-4. Esquematizacio´n del proceso de interaccio´n Rayleigh . . . . . . . . . . . . . 8
2-5. Coeficiente de atenuacio´n ma´sico en funcio´n de la energ´ıa del foto´n incidente. 9
2-6. Curvas de dosis en profundidad, calculadas en agua para fotones, neutrones,
electrones y part´ıculas cargadas pesadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2-7. Fluoroscopio Siremobil Iso-C 3D de Siemens de arco-C . . . . . . . . . . . . 22
2-8. Partes de un fluroscopio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2-9. Esquematizacio´n de un tubo de rayos X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2-10.Interacciones entre el haz de electrones y los a´tomos de un a´nodo de Tungsteno. 25
2-11.Espectro de rayos X continuo ma´s discreto, en funcio´n del voltaje y la corriente
del tubo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2-12.Distribucio´n espacial de la radiacio´n emergente del tubo de rayos X. . . . . . 27
2-13.Ubicacio´n y geometr´ıa de la rejilla anti-dispersio´n utilizada en fluoroscopia. . 29
2-14.Esquematizacio´n de las fuentes de radiacio´n presentes en una sala de fluoros-
copia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2-15.Algunas protecciones utilizadas en una sala de fluoroscopia. . . . . . . . . . . 32
2-16.Diferentes posiciones del me´dico dentro del patro´n de dispersio´n producido
por el paciente, en una sala de fluoroscopia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3-1. Comparacio´n de los espectros obtenidos en el detector ubicado en el to´rax del
paciente, con y sin filtro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3-2. Disposicio´n del personal expuesto a la radiacio´n en la simulacio´n, desde dife-
rentes a´ngulos de vista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4-1. Perfil de la tasa de dosis por el paciente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4-2. Simulacio´n del porcentaje de dosis en profundidad en agua. . . . . . . . . . . 49
4-3. Campo de radiacio´n producido por el paciente, reportado en la literatura y
simulado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4-4. Tasa de dosis absorbida en (a) genitales, (b) ojos y (c) cuello del doctor en
funcio´n de la distancia haz fotones-doctor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Lista de Figuras 1
5-1. Ubicacio´n de los dos´ımetros en una operacio´n de vertebroplastia percutanea. 56
5-2. Fluoroscopio (Axiom Artis Zeego, Siemens, Erlangen, Germany) utilizado en
las pruebas de simulacro con fantasma antropomo´rfico. . . . . . . . . . . . . 59
6-1. Fotos de la disposicio´n del fluoroscopio para medir dosis en una sala con
paciente y con phantom de agua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
6-2. Distribucio´n espacial de las medidas de tasa de dosis (en mSv), obtenidas
utilizando como paciente un phantom de agua. . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
6-3. Comparacio´n de la distribucio´n espacial de los valores de tasa de dosis para
dos campos de radiacio´n dispersa diferentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
1. Introduccio´n
El descubrimiento de los rayos X por Rontgen en 1895 dio´ a la medicina una nueva perspecti-
va del cuerpo humano. Por primera vez en la historia de la humanidad fue posible visualizar
o´rganos internos, huesos y tejidos sin la necesidad de intervenir quiru´rgicamente al paciente.
La novedad para la sociedad fue tan grande que ra´pidamente se desarrollaron diversos dispo-
sitivos que usaban rayos X no solo en el campo de la medicina sino incluso para la diversio´n
de la comunidad. Todo esto sucedio´ sin que se conociera el peligro potencial que la radiacio´n
tiene en los sistemas biolo´gicos, tema que con posterioridad se empezo´ a trabajar.
Los rayos X han contribuido al diagno´stico y tratamiento de muchas enfermedades ayudando
a mejorar la calidad de vida de muchas personas. La evolucio´n tecnolo´gica en el uso de la
radiacio´n para la medicina no se ha hecho esperar y es as´ı como se ha logrado adema´s de
aquellas familiares ima´genes esta´ticas en placas fotosensibles, ima´genes dina´micas que son
vistas en equipos como el fluoroscopio.
A diferencia de los primeros d´ıas del uso de rayos X, en la actualidad la poblacio´n en general,
y la me´dica en particular se ha ido conscientizando del peligro potencial que existe en la sobre
exposicio´n a la radiacio´n. A pesar de ello en las pra´cticas me´dicas de este tipo, por lo menos
en Colombia, es comu´n ver que en diferentes centros radiolo´gicos no se cuenta con el equipo
de proteccio´n necesario, como delantales, guantes y protectores de cuello. Los equipos son
operados por personal con poca o ninguna capacitacio´n y no se toma en consideracio´n la
historia dosime´trica del paciente, es decir, no se lleva un registro de cuanta radiacio´n recibe
una persona en particular, por ejemplo a lo largo de un tratamiento odontolo´gico.
El entendimiento de la interaccio´n de los rayos X con los sistemas biolo´gicos es un punto
fundamental para lograr optimizar los equipos tecnolo´gicos actuales. As´ı mismo este cono-
cimiento permite el mejoramiento no solo de los tratamientos me´dicos sino de la seguridad
tanto del paciente como del personal que trabaja en estas intervenciones. Desarrollar pol´ıti-
cas de seguridad hospitalaria debe ser una prioridad para cualquier gobierno o institucio´n
cl´ınica, es el deber de la comunidad cient´ıfica el brindar apoyo, dando sugerencias claras,
presentando los riesgos que algunas pra´cticas pueden tener y ofreciendo alternativas para
dar a los legisladores una gu´ıa que les permita obrar en beneficio de la comunidad. Estas
premisas son aplicables a cualquier campo de la salud y en especial a los tratamientos con
radiaciones y espec´ıficamente al uso de rayos X.
Este trabajo fue realizado con el a´nimo de medir la radiacio´n, en una intervencio´n quiru´rgica
en la que se usa un fluoroscopio, a la que se expone el personal me´dico expuesto y el paciente.
Para ello se escribio´ un programa basado en Geant4 que permite simular la radiacio´n directa
3a la que esta´ expuesto el paciente y la radiacio´n indirecta a la que esta´ expuesto el equipo
de me´dico en una situacio´n como la que se describio´.
Para cumplir con este propo´sito se siguieron una serie de pasos como fueron: determinar la
geometr´ıa del fluoroscopio que se deseaba simular, establecer como interactu´an los materiales
del fluoroscopio con los rayos X, analizar los procesos f´ısicos ma´s importantes para evaluar la
distribucio´n espacial de la radiacio´n directa y la dispersa, determinar el tipo de detector ma´s
conveniente y las mejores posiciones en la que deber´ıan ser ubicados, relacionar los datos
obtenidos de la simulacio´n con cantidades disime´tricas y comparar las medidas disime´tricas
calculadas a partir de la simulacio´n con las cantidades dosime´tricas medidas experimental-
mente y que esta´n reportadas en la literatura. A lo largo del texto se puede ver como paso
a paso se fueron cumpliendo estos objetivos.
Se conto´ con la colaboracio´n del grupo de F´ısica Me´dica de la Universidad Nacional de Co-
lombia y se dio continuidad a un trabajo ya empezado hace algu´n tiempo atra´s por este
grupo. El trabajo del grupo esta´ enfocado en el estudio de diversos tipos de radiaciones con
los sistemas biolo´gicos. Este tema ha sido estudiado por el grupo de manera experimental y
teo´rica, desde el punto de vista f´ısico y en colaboracio´n con la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional desde el punto de vista me´dico. El presente trabajo es otra aproxima-
cio´n, esta vez desde un punto de vista teo´rico, mediante el uso de me´todos nume´ricos como
lo es la simulacio´n en Monte Carlo, que busca analizar una situacio´n demasiado compleja
para ser resuelta anal´ıticamente. Aunque el trabajo es teo´rico, se utilizaron resultados ex-
perimentales tanto para realizar la simulacio´n (Geant4 usa datos experimentales en diversas
subrutinas) como para verificar sus resultados.
Los resultados obtenidos muestran la importancia de usar protecciones adecuadas en una
intervencio´n quiru´rgica donde se utilice un fluoroscopio. Se logro´ realizar un mapa del campo
de radiacio´n en un configuracio´n particular del fluoroscopio, pero con el software escrito es
posible recrear otras configuraciones. Este mapa le puede servir al personal me´dico para
buscar las ubicaciones ma´s seguras en el momento de una operacio´n.
2. Marco Teo´rico
Para construir una imagen me´dica del cuerpo humano se requiere que alguna forma de energ´ıa
interactu´e con e´l. El fluoroscopio es un aparato me´dico que sirve para obtener ima´genes
internas de un paciente en tiempo real, cuyo componente esencial es un tubo de rayos X.
Los rayos X entregan su energ´ıa a la materia que atraviesan en un proceso de dos pasos:
1. Primer paso. La energ´ıa transportada por el foto´n es transformada en energ´ıa cine´tica
de las part´ıculas cargadas (como electrones) del medio. La energ´ıa se transforma por
efecto fotoele´ctrico, efecto Rayleigh y efecto Compton.
2. Segundo paso. Las part´ıculas cargadas entregan su energ´ıa al medio por excitacio´n y
ionizacio´n. En algunas ocasiones, el rango de las part´ıculas es suficientemente grande
y la energ´ıa es depositada a cierta distancia de la interaccio´n inicial.
A continuacio´n se describen las interacciones de la radiacio´n X con la materia y la probabi-
lidad que e´stas ocurran. Despue´s se describiran las interacciones de las part´ıculas cargadas
con la materia.
2.1. Interacciones de los rayos X con la materia
Cuando un foto´n de energ´ıa EX incide sobre un material dado, varias cosas pueden ocurrir,
cada una con una probabilidad que depende principalmente de la energ´ıa del foto´n y del
nu´mero ato´mico (Z) del material:
1. El foto´n pasa sin ser detectado.
2. El foto´n hace efecto fotoele´ctrico
3. El foto´n hace efecto Compton o dispersio´n inela´stica
4. El foto´n hace efecto Rayleigh o dispersio´n ela´stica
2.1.1. Efecto fotoele´ctrico
Si un foto´n incide sobre un a´tomo con una energ´ıa mayor a la energ´ıa de ionizacio´n del
a´tomo, ϕ, el foto´n puede ser absorbido por un electro´n del a´tomo, el electro´n (foto-electro´n)
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Figura 2-1.: Esquematizacio´n del proceso de interaccio´n fotoele´ctrica.
se desprende del sistema con una energ´ıa cine´tica igual al exceso de energ´ıa del foto´n incidente
sobre la energ´ıa de ionizacio´n
Te− = EX − ϕ . (2-1)
La vacancia dejada por el foto-electro´n es llenada por un electro´n de un nivel superior,
producie´ndose un foto´n X caracter´ıstico del material del detector. ϕ incluye la energ´ıa de
ligadura promedio y la energ´ıa promedio del foto´n X caracter´ıstico. La probabilidad de
producir un foto-electro´n depende fuertemente del nu´mero ato´mico Z y de la energ´ıa EX .
Esta probabilidad es grande para materiales con Z grande y fotones de baja energ´ıa
σf ≃ C
Zn
E3,5X
, (2-2)
n puede tomar el valor de 4 o 5 dependiendo del rango de energ´ıa.
2.1.2. Efecto Compton
Eγ
E γ
′
Te−
θ
ϕ
Figura 2-2.: Esquematizacio´n del proceso de dispersio´n Compton.
Un foto´n puede ser dispersado en cualquier direccio´n por un electro´n libre o de´bilmente ligado
(los electrones ma´s ligados prefirieren hacer efecto fotoele´ctrico). ver figura 2-2. Suponiendo
el electro´n libre y en reposo, por conservacio´n de la energ´ıa
EX +mec
2 = EX′ + Ee− (2-3)
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y por conservacio´n del momento:
pX = pX′ cos θ + pe− cosϕ
0 = pX′ sin θ + pe− sinϕ . (2-4)
La energ´ıa cine´tica ganada por el electro´n esta´ dada por
Te− = EX − EX′ . (2-5)
Usando las ecuaciones del (2-3) al (2-5) se puede obtener la siguiente expresio´n para la
energ´ıa transferida al electro´n en funcio´n del a´ngulo de dispersio´n y de la energ´ıa del foto´n
incidente
Te− = EX
ζ(1− cos θ)
1 + ζ(1− cos θ)
, (2-6)
donde ζ = EX/mec
2. Si θ = π, el foto´n es dispersado hacia atra´s y la energ´ıa transferida al
electro´n es la ma´xima
Tma´x = EX
2ζ
1 + 2ζ
. (2-7)
Si EX ≫ mec
2, la energ´ıa ma´xima transferida se aproxima a EX . La figura 2-3a) muestra el
Tma´x
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Figura 2-3.: a) Ma´xima energ´ıa transferida al electro´n en funcio´n de la energ´ıa incidente.
b) Energ´ıa transferida al electro´n dispersado, Te− , y energ´ıa retenida por el
foto´n dispersado en funcio´n del a´ngulo de dispersio´n, para un foto´n incidente
de 661 keV. c) Distribucio´n de energ´ıas para el electro´n dispersado para varias
energ´ıas incidentes.
comportamiento de Tma´x en funcio´n de EX y en la figura 2-3b) se puede observar la energ´ıa
transferida al electro´n y la conservada por el foto´n dispersado en funcio´n del a´ngulo de dis-
persio´n para fotones incidentes de 661 keV.
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La seccio´n eficaz por electro´n para la dispersio´n Compton fue una de las primeras en ser
calculadas y es conocida como la fo´rmula de Klein-Nishina (supone al electro´n libre y en
reposo):
σc = 2πr
2
e
{
1 + ζ
ζ2
[
2(1 + ζ)
1 + 2ζ
−
1
ζ
ln(1 + 2ζ)
]
+
1
2ζ
ln(1 + 2ζ)−
1 + 3ζ
(1 + 2ζ)2
}
, (2-8)
re es el radio cla´sico del electro´n.
Otra cantidad muy importante es la distribucio´n de energ´ıas del electro´n dispersado para
una energ´ıa incidente dada, EX ,
dσ
dT
=
πre
mec2ζ2
[
2 +
s
ζ2(1− s)2
+
s
1− s
(
s−
2
ζ
)]
, (2-9)
donde s = Te−/EX . La figura 2-3c) muestra e´sta distribucio´n para varias energ´ıas incidentes.
2.1.3. Efecto Rayleigh
Un foto´n es dispersado por un a´tomo pero sin transferir energ´ıa al a´tomo, el foto´n incidente
solo cambia su direccio´n de propagacio´n, ver figura 2-4 . Esta interaccio´n ocurre principal-
mente para fotones de baja energ´ıa, entre 15 y 30 keV. En general, el a´ngulo de dispersio´n
aumenta cuando la energ´ıa del foto´n decrece. la probabilidad que la dispersio´n Rayleigh
ocurra es muy baja, en tejido suave y para fotones de energ´ıas mayores a 70 keV, menos del
5% de los fotones interactuaran as´ı.
Seccio´n eficaz total, coeficientes de atenuacio´n
La probabilidad total de que un foto´n X interactu´e con la materia por a´tomo, σ, es la suma
de las secciones eficaces de las interacciones individuales(fotoele´ctrico, Compton y Rayleigh)
que se pueden llevar a cabo:
σ = σf + Z · σC + σR . (2-10)
Si se multiplica la seccio´n eficaz total σ por la densidad de a´tomos n, se obtiene la probabi-
lidad por unidad de longitud para una interaccio´n:
µ = σn. (2-11)
µ es ma´s conocido como el coeficiente de absorcio´n total o coeficiente de atenuacio´n lineal,
y es justamente el inverso del camino libre medio del foto´n. El coeficiente de absorcio´n
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Figura 2-4.: Esquematizacio´n del proceso de interaccio´n Rayleigh [4].
total dividido por la densidad material sobre el cual interactu´an los fotones X se denomina
coeficiente de atenuacio´n ma´sico
µm =
µ
ρ
. (2-12)
Muchos de los fotones incidentes atraviesan el material sin interactu´ar con e´ste, la seccio´n
eficaz de absorcio´n de la radiacio´n X es pequen˜a comparada con la seccio´n eficaz de ab-
sorcio´n de los electrones debido a que la radiacio´n X es ele´ctricamente neutra. La figura
2-5(Izquierda) muestra el comportamiento del coeficiente de atenuacio´n ma´sico, el total y
los individuales (Rayleigh, fotoele´ctrico, Compton y creacio´n de pares), en funcio´n de la
energ´ıa del foto´n incidente, para un tejido blando (Z=7). La estructura de la curva total
refleja el proceso f´ısico dominante a bajas, intermedias y altas energ´ıas de incidencia. Para
fotones de baja energ´ıa la interaccio´n dominante es el efecto fotoele´ctrico; el coeficiente de
atenuacio´n ma´sico decrece cuando la energ´ıa del foto´n aumenta . Cuando la energ´ıa del foto´n
es grande comparada con la energ´ıa de ligadura de los electrones la probabilidad del efecto
Compton es comparable a la del efecto fotoele´ctrico y para energ´ıas del orden de los keV o
mayores, el proceso dominante es la dispersio´n Compton y sigue siendo importante un poco
ma´s arriba del l´ımite de energ´ıa para la creacio´n de pares (1022 keV). La creacio´n de pares
se vuelve el proceso ma´s probable para energ´ıas por encima de los 5 MeV, razo´n por la que
este proceso no sera´ tenido en cuenta en este trabajo. La figura 2-5(Derecha) muestra la
interaccio´n dominante para un nu´mero ato´mico y una energ´ıa incidente dada.
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Figura 2-5.: (Derecha) Coeficiente de atenuacio´n ma´sico, total e individuales (Rayleigh,
fotoele´ctrico, Compton y creacio´n de pares), en funcio´n de la energ´ıa del foto´n
incidente [4]. (Izquierda) Interacciones ponderantes para diferentes energ´ıas de
fotones incidentes y para diferentes nu´meros ato´micos del material absorbente
[3].
2.2. Interacciones de las part´ıculas cargadas con la
materia
El comportamiento de las part´ıculas cargadas pesadas (por ejemplo, part´ıculas alfa y proto-
nes) es diferente de las part´ıculas cargadas livianas tales como electrones y positrones. Las
part´ıculas energe´ticas cargadas interactu´an con la materia por fuerzas ele´ctricas y pierden
su energ´ıa cine´tica v´ıa excitacio´n, ionizacion y emitiendo radiacio´n.
2.2.1. Excitacio´n e ionizacio´n
La excitacion e ionizacio´n ocurren cuando las part´ıculas cargadas pierden su energ´ıa inter-
actu´ando con los electrones orbitales. En la excitacio´n la part´ıcula incidente transfiere parte
de su energ´ıa a electrones del material absorbente, promovie´ndolos a orbitales ma´s lejos del
nu´cleo, a niveles de mayor energ´ıa. En una excitacio´n, la energ´ıa transferida a un electro´n
no es mayor a su energ´ıa de ligadura. Despue´s de la excitacio´n, el electro´n pueden volver a
un nivel de menor energ´ıa, emitiendo la energ´ıa de excitacio´n en forma de radiacio´n elec-
tromagne´tica o electones Auger. Este proceso es conocido como desexcitacio´n. Si la energ´ıa
transferida excede la energ´ıa de ligadura de un electro´n, ocurre oionizacio´n, por lo tanto el
electro´n es eyectado del a´tomo. El resultado de la ionizacio´n es un par io´nico consistente de
un electron eyectado y a´tomo cargado positivamente. Algunas veces, los electrones eyecta-
dos poseen suficiente energ´ıa para producir ionizaciones, llamadas ionizaciones secundarias.
Estos electrones son llamados rayos delta.
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Un proceso de ionizacio´n puede ser considerado una dispersio´n ela´stica cuando la energ´ıa
de ligadura del electro´n eyectado es despreciable comparada con la energ´ıa del electro´n
incidente. La interaccio´n es inela´stica cuando la energ´ıa de ligadura que hay que superar
para ionizar el a´tomo es significante comparada con la energ´ıa del electro´n incidente.
2.2.2. Bremsstrahlung
Cuando un electro´n pasa cerca de un nu´cleo siente una gran fuerza atractiva y como con-
secuencia de e´sto emite radiacio´n, entre ma´s cerca pase del nu´cleo mayor es la energ´ıa de
la radiacio´n emitida. A esta radiacio´n se le denomina bremsstrahlug o radiacio´n de frenado.
Los electrones que interactu´an con los nu´cleos del a´nado pueden emitir radiacio´n de baja
energ´ıa (calor), de media energ´ıa (luz visible y ultravioleta) y de alta energ´ıa (rayos X).
Cuando la energ´ıa cine´tica del electro´n es baja, los fotones de bremsstrahlung son emitidos
predominantemente en a´ngulos de 60 y 90 grados con respecto a la direccio´n del electro´n
incidente. Para energ´ıas cine´ticas altas, los fotones de bremsstrahlung tienden hacer emi-
tidos hacia adelante. La probabilidad de emitir fotones de bremsstrahlung por a´tomo es
proporcional a Z2 del absorbedor. La energ´ıa emitidad v´ıa bremsstrahlung es inversamente
proporcional al cuadrado de la masa de la part´ıcula incidente.
La energ´ıa media transferida Etr por un foto´n de energ´ıa hν a una part´ıcula cargada del
medio es igual a la energ´ıa media absorbida por el medio ma´s la energ´ıa media irradiada por
el medio
Etr = Eab + Erad. (2-13)
Dos cantidades muy importantes a la hora de determinar la energ´ıa entregada por la radiacio´n
X a la materia son el coeficiente lineal de transferencia de energ´ıa y el coeficiente lineal de
absorcio´n de energ´ıa, estos esta´n definidos respectivamente como sigue
µtr =
µEtr
hν
(2-14)
y
µab =
µEab
hν
, (2-15)
donde µ es el coeficiente de atenuacio´n lineal definido en la ecuacio´n 2-12. µtr es igual al
coeficiente de atenuacio´n lineal multiplicado por la fraccio´n de energ´ıa, que el foto´n inter-
actu´ante de energ´ıa hν, cedio´ en forma de energ´ıa cine´tica a la part´ıcula cargada y µab es
igual al coeficiente de atenuacio´n lineal multiplicado por la fraccio´n de energ´ıa que el medio
absorbio´ de la part´ıcula cargada, creada por un foto´n incidente de energ´ıa hν.
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2.3. Magnitudes y unidades de la radiacio´n
Cuando la radiacio´n X llega a la materia, por ejemplo a un te´jido o un o´rgano, puede in-
teractuar con e´sta a trave´s de los procesos descritos en la seccio´n anterior y como resultado
de estas interacciones parte de la energ´ıa de los fotones X es cedida a la materia. Las mag-
nitudes dosime´tricas determinan cuanta energ´ıa por unidad de masa quedo´ almacenada en
la materia irradiada, y a partir de estas magnitudes se puede llegar a determinar cuales son
los efectos f´ısicos, qu´ımico y biolo´gicos que esta radiacio´n produce sobre dicha materia.
2.3.1. Exposicio´n, Fluencia, flujo y fluencia de energ´ıa
La exposicio´n es una magnitud definida exclusivamente para un haz de fotones (X o´ gamma)
en un medio espec´ıfico, el aire. La exposicio´n esta´ definida como:
χ =
dQ
dm
, (2-16)
donde dQ es el valor absoluto de la carga total de todos los iones de un mismo signo produ-
cidos en el aire, cuando todos los electrones liberados por los fotones absorbidos en la masa
dm son detenidos completamente en el aire. Lo que mide esta magnitud es la ionizacio´n del
aire, pero la magnitud importante en radiobiologia es la energ´ıa absorbida, por lo que la
exposicio´n es una magnitud de paso hacia la dosis absorbida. La unidad antigua de χ, y hoy
obsoleta, es el Roentgen (R), 1R=2.58×10−4C/kg.
El nu´mero de fotones (o part´ıculas) que atraviesan una unidad de a´rea de seccio´n transversal
es denominado fluencia, y se expresa como:
Φ =
# Fotones
A´rea
. (2-17)
El flujo es la tasa a la cual los fotones (o part´ıculas) atraviesan una unidad de a´rea de seccio´n
transversal por unidad de tiempo, es simplemente la fluencia por unidad de tiempo:
Φ˙ =
# Fotones
A´rea Tiempo
. (2-18)
El flujo es una magnitud u´til cuando un material es irradiado por un periodo de tiempo
extenso, como en fluoroscopia.
La cantidad de energ´ıa que atraviesa una unidad de a´rea de seccio´n transversal es denominado
fluencia de energ´ıa, y se expresa como:
Ψ =
# Fotones
A´rea
× Energ´ıa de los fotones = ΦE. (2-19)
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2.3.2. Kerma
El kerma, K, es una sigla del ingle´s kinetic energy released in matter (energ´ıa cine´tica
liberada en la materia). El kerma esta´ definido como el cociente dEtr/dm, es igual a la
energ´ıa cine´tica transferida a las part´ıculas cargadas por la radiacio´n ionizante, por unidad
de masa. El kerma es expresado en unidades de J/kg o Gray (Gy). Para rayos X, el kerma
puede ser calculado del coeficiente de transferencia masa energ´ıa y de la fluencia de energ´ıa
Ψ:
K = Ψ
(
µtr
ρ
)
hν
, (2-20)
el coeficiente de transferencia masa energ´ıa,
(
µtr
ρ
)
hν
, esta´ definido en te´rminos del coeficien-
te lineal de transferencia de energ´ıa, µab, y de la densidad del material absorbente, ρ. El
coeficiente µtr ya fue definido en la ecuacio´n 2-14. hν es la energ´ıa del foto´n incidente.
2.3.3. Dosis absorbida
La dosis absorbida mide la cantidad de energ´ıa absorbida por unidad de masa de materia, y
se expresa como:
D =
dǫ
dm
, (2-21)
donde dǫ es la energ´ıa media dada por la radiacio´n ionizante al elemento de masa dm.
Generalmente se mide D en rad (radiation absorved dose) y 1rad = 10−2J/kg = 10−2Gy.
La tasa de dosis absorbida D˙, mide la acomulacio´n de la dosis absorbida en el tiempo:
D˙ =
dD
dt
. (2-22)
2.3.4. Relacio´n entre la dosis absorbida y otras magnitudes
dosime´tricas
La dosis absorbida puede calcularse apartir de la energ´ıa de fluencia, as´ı:
D = Ψ
(
µab
ρ
)
hν
, (2-23)
(
µab
ρ
)
hν
se denomina coeficiente de absorcio´n masa energ´ıa y esta´ definido en te´rminos del
coeficiente lineal de absorcio´n de la energ´ıa, µab, y de la densidad del material absorbente,
ρ. El coeficiente µab ya fue definido en la ecuacio´n 2-15. hν es la energ´ıa del foto´n incidente.
Si se considera una pequen˜a cantidad de materia aislada, dm, sobre la que incide radiacio´n
ionizante, la suma de las energ´ıas cine´ticas de todas las part´ıculas cargadas liberadas, com-
ponen el kerma, pero tan so´lo una fraccio´n de esta energ´ıa quedara´ absorbida en la masa
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dm, la dosis absorbida. En estas condiciones el kerma sera´ siempre mayor que la dosis absor-
bida. En cambio, si la masa elegida esta´ rodeada de una gran cantidad de masa de ide´ntica
naturaleza, la energ´ıa que escapa del elemento de masa dm, puede ser compensada por otras
part´ıculas procedentes de la materia circunvecina, que penetran en dm. Si se produce esta
circunstancia, conocida como equilibrio electro´nico, y es despreciable la produccio´n de radia-
cio´n de frenado. el kerma y la dosis absorbida son iguales. Cuando no hay equilibrio, resulta
muy dif´ıcil relacionar dosis y kerma. Cuando la dosis es igual al kerma,
(
µtr
ρ
)
hν
≈
(
µab
ρ
)
hν
.
La dosis absorbida y la exposicio´n χ, en un punto del espacio rodeado de una pequen˜a
porcio´n de materia m, se relacionan as´ı:
D = fχ, (2-24)
esta relacio´n so´lo es valida cuando m esta´ en equilibrio ele´ctrico. El valor de f depende de la
energ´ıa de la radiacio´n incidente y del material que rodea el punto donde se calcula la dosis.
2.3.5. Dosis equivalente
Debido a que en organismos biolo´gicos los efectos de la radiacio´n no dependen solo de la
dosis sino del tipo radiacio´n se definio´ la dosis equivalente H como
H = DQ, (2-25)
donde Q es llamado el factor de calidad o factor de peso de la radiacio´n, la tabla 2-1
muestra el valor de Q para varios tipos de radiacio´n, factores adoptados desde 1990 por
recomendaciones del Comite Internacional de Proteccio´n Radiolo´gica (en ingle´s ICRP). La
dosis equivalente tiene como unidad el Sievert (Sv=1J/kg) o en caso de expresar la dosis
absorbida en rad, H sera´ medida en una unidad llamada rem (Radiation Equivalent Man).
En la seccio´n 2.3.8 se amplia la informacio´n sobre el papel que juega el Comite Internacional
Tipo de radiacio´n Factor de calidad
Rayos X y γ, part´ıculas beta y electronesa 1
Protones (> 2 MeV) 5
Neutrones (depende de la energ´ıa) 5-20
Part´ıculas α y otras part´ıculas pesadas cargadas 20
Tabla 2-1.: Factor de calidad (Q) para varios tipos de radiacio´n. a Q = 1 para electrones de
todas las energ´ıas excepto para electrones auger emitidos desde nu´cleos unidos
al ADN.[4]
de Proteccio´n Radiolo´gica, y otras entidades, en la proteccio´n contra radiaciones ionizantes.
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2.3.6. Dosis efectiva
No todos los tejidos son igualmente sensibles a los efectos de la radiacio´n ionizante, por esta
razo´n un factor de peso, ωT , fue establecido para cada o´rgano o tejido. La dosis efectiva(E),
es la suma de los productos de la dosis equivalente para cada o´rgano o tejido irradiado y el
correspondiente factor de peso para este o´rgano o tejido:
E =
∑
HTωT . (2-26)
La tabla 2-2 muestra el factor de peso (ωT ) para varios o´rganos y tejidos, valores adoptados
desde 1990 por recomendaciones del Comite Internacional de Proteccio´n radiolo´gica.
Tejido u o´rgano Factor de peso, ωT
Go´nodas 0.20
Me´dula o´sea 0.12
Colon 0.12
Pulmo´n 0.12
Estomago 0.12
Vejiga 0.05
Pecho 0.05
Eso´fago 0.05
Tiroides 0.05
Piel 0.01
Superficie del hueso 0.01
Resto 0.05
Total 1.00
Tabla 2-2.: Factor de peso (ωT ) para varios o´rganos y tejidos.[4]
2.3.7. Distribucio´n de la dosis en agua para rayos X
La dosis depositada en la materia es una de las ma´s importantes caracter´ısticas de la interac-
cio´n de la radiacio´n con la materia. Esto es cierto en general para la f´ısica de radiacio´n pero
au´n ma´s para la f´ısica me´dica. En f´ısica me´dica la dosis depositada en tejido es importante
tanto en el diagno´stico de una enfermedad usando radiacio´n (f´ısica de ima´genes), como en
el tratamiento de una enfermedad usando radiacio´n (radioterapia).
La obtencio´n de ima´genes con radiacio´n ionizante esta´ limitada al uso de rayos X en ra-
diolog´ıa de diagno´stico e intervencionista, y a rayos γ en medicina nuclear. Mientras que
en radioterapia la radiacio´n utilizada es amplia: rayos X, rayos γ, electrones, neutrones,
protones y part´ıculas cargadas pesadas.
2.3 Magnitudes y unidades de la radiacio´n 15
En ima´genes obtenidas con radiacio´n para diagno´stico o para procedimientos intervencio-
nistas (fluoroscopia), es importante la propagacio´n de la radiacio´n a trave´s del paciente. En
ima´genes de me´dicina nuclear lo importante es la radiacio´n que emana del paciente. Por otro
lado, en radioterapia, lo importante es la energ´ıa depositada en el paciente por una fuente
de radiacio´n localizada fuera del paciente (radioterapia de haz externo) o dentro del tumor
(braquiterapia).
La figura 2-6, muestra el comportamiento t´ıpico de las curvas de dosis en profundidad
para radiacio´n ionizante indirecta: fotones y neutrones y para radiacio´n ionizante directa:
electrones y part´ıculas cargadas pesadas. Como se puede ver, la dosis en profundidad depende
fuertemente del tipo de radiacio´n y de su energ´ıa. Pero tambie´n dependen de manera compleja
de otros para´metros, como taman˜o del campo radiacio´n, distancia fuente-paciente, etc. Todas
las curvas de dosis en profundidad que aparecen en la figura 2-6, fueron calculadas en agua
y normalizadas al 100% en la dosis ma´xima. Estas curvas se calculan en el agua por que el
cuerpo humano esta´ compuesto principalmente por agua.
En general, para la radiacio´n indirectamente ionizante, esta curvas muestran una atenuacio´n,
como exponencial, en la absorcio´n. Y para radiacio´n directamente ionizante, ests curvas
muestran un rango bien definido en la absorcio´n.
La propagacio´n de un haz de fotones en el vac´ıo o en el aire esta´ gobernada por la ley del
inverso al cuadrado, la propagacio´n de un haz de fotones a trave´s de un paciente, se ve
afectada no so´lo por la ley del inverso al cuadrado sino que tambie´n se ve afectada por la
atenuacio´n y la dispersio´n del haz de fotones dentro del paciente. Estos tres efectos hacen
que la dosis depositada en un paciente se un proceso complicado y su determinacio´n una
tarea compleja.
La distribucio´n de dosis t´ıpica para varios haces de fotones en un rango de energ´ıas entre los
100 kV y los 22 MV son mostradas en la figura 2-6a. Varios puntos y regiones de estas curvas
pueden ser identificados. El haz entra al paciente por la superficie (piel) donde es entregada
cierta dosis, denominada dosis de superficie DS. Debejo de la superficie, la primera dosis se
eleva rapidamente y alcanza un valor ma´ximo a una profundidad zmax, y entonces decrece
casi exponencialmente hasta alcanzar una valor de dosis de salida en el punto de salidad del
paciente. La profundidad de la dosis ma´xima zmax es proporcional a la energ´ıa del haz.
La relativa baja dosis de superficie para haces de fotones de altas energ´ıas, es de gran
importancia en radioterapia para el tratamiento de lesiones profundas sin involucrar la piel.
La dosis se puede concentrar en el tumor, que se encuentra a mayor profundidad del paciente,
entregando una dosis pequen˜a a la piel del paciente. La piel es muy sensible a la radiacio´n y su
exposicio´n a la radiacio´n debe ser evitada, tanto como se a posible, cuando no esta´ implicada
en la enfermedad.
La regio´n del paciente entre la superficie y zmax se denomina regio´n de acomulacio´n de la
dosis, en esta regio´n la dosis depositada crece con la profundidad como resultado del rango
de electrones secundarios liberados en el tejido por los fotones interactu´ando con los a´tomos
del tejido. Entre mayor es la energ´ıa del foto´n, mayor es la energ´ıa y rango de los electrones
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secundarios y, en consecuencia, mayor es la profundidad a la que se da la dosis ma´xima.
Figura 2-6.: Curvas de dosis en profundidad, calculadas en agua para fotones(a), neutro-
nes(b), electrones(c) y part´ıculas cargadas pesadas(d). Para cada tipo de ra-
diacio´n, la curva es calculada para diferentes energ´ıas de esa radiacio´n.[19].
2.3.8. Desarrollo de las normas de proteccio´n radiolo´gica.
En 1925, la Comisio´n Internacional de Unidades y Medidas de Radiacio´n, crea las
primeras definiciones de magnitudes y unidades radiolo´gicas. En 1928, la Sociedad Interna-
cional de Radiolog´ıa, crea la Comisio´n Internacional de Proteccio´n Radiolo´gica (en
ingle´s ICRP), esta´ comisio´n reune me´dicos, f´ısicos y bio´logos de todos los pa´ıses y emite re-
comendaciones en materia de proteccio´n radiolo´gica. El Comite´ Cient´ıfico de Naciones
Unidas sobre los Efectos de la Radiacio´n Ato´mica (en ingle´s UNSCEAR), fue creado
por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1955. Su misio´n es estimar niveles y efectos
de exposicio´n a radiacio´n ionizante, e informar de ellos. Los informes del Comite´ se usan
como base cient´ıfica para evaluar los riesgos de la radiacio´n y para establecer medidas de
proteccio´n. La OIEA (Organismo Internacional de Energ´ıa Ato´mica) edita perio´di-
camente normas de seguridad y proteccio´n radiolo´gica, aplicables a las industrias y a las
actividades humanas que utilizan radiaciones, es normas se basan en las u´ltimas recomenda-
ciones que hacen organismos cient´ıficos como ICRP y UNSCEAR. Cada pa´ıs puede adaptar
estas normas a su propia legislacio´n.
La Constitucio´n Pol´ıtica de Colombia, en su art´ıculo 49 determina: ”...Corresponde al Es-
tado organizar, dirigir y reglamentar la prestacio´n de servicios de salud a los habitantes y
de saneamiento ambiental...”Tambie´n establece en su art´ıculo 365: ”...Los servicios pu´blicos
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Normativa No. An˜o Reglamenta
Resolucio´n 9031 1990 Se establecen procedimientos relacionados con el funcio-
namiento y operacio´n de rayos X y otros emisores de
radiaciones ionizantes.
Resolucio´n 181434 2002 Se adopta el reglamento de proteccio´n y seguridad ra-
diolo´gica. Se establecen los requisitos y condiciones mı´ni-
mas que deben cumplir las personas naturales o jur´ıdicas
interesadas en realizar o ejecutar pra´cticas que causan
exposicio´n a la radiacio´n ionizante.
Resolucio´n 181289 2004 Se establecen los requisitos para la expedicio´n de la li-
cencia para prestar el servicio de dosimetria personal.
Resolucio´n 181304 2004 Se reglamenta la expedicio´n de la licencia para el manejo
de materiales radiactivos.
Resolucio´n 181419 2004 Se reglamenta la expedicio´n de la licencia para la im-
portacio´n de materiales radiactivos.
Resolucio´n 181475 2004 Se expide el reglamento sobre instalaciones nucleares y
se establecen los requisitos para obtencio´n de licencias
para su operacio´n.
Resolucio´n 181478 2004 Se reglamenta el procedimiento para evaluar las inspec-
ciones a las instalaciones donde se gestionan materiales
radiactivos y nucleares.
Resolucio´n 181682 2005 Se adopta el reglamento para el transporte seguro de
materiales radiactivos.
Resolucio´n 181778 2005 Se fijan las tarifas a cobrar por servicios de licencia-
miento, vigilancia y control de usuarios de materiales
radiactivos.
Resolucio´n 180052 2008 Se adopta el sistema de categorizacio´n de las fuentes
radiactivas.
Resolucio´n 001441 2013 Se definen los procedimientos y condiciones que deben
cumplir los prestadores de servicios de salud que utilicen
fuentes radiactivas de baja, mediana y alta complejida
para habilitar los servicios. Se dictan otras disposiciones.
Tabla 2-3.: Principales reglamentaciones establecidas por la legislacio´n colombiana en pro-
teccio´n radiolo´gica. [1]
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estara´n sometidos al re´gimen jur´ıdico que fije la ley, podra´n ser prestados por el Estado,
directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el
Estado mantendra´ la regulacio´n, el control y la vigilancia de dichos servicios...”. El Estado
colombiano organiza, dirige y reglamenta la prestacio´n de servicios de salud a trave´s del
Ministerio de Salud y Proteccio´n Social. El prestador de salud que utilice para su funciona-
miento, fuentes radiactivas, cuenta en forma previa a la habilitacio´n, con Licencia de Manejo
de Material Radiactivo vigente, expedida por la autoridad reguladora nuclear (Ministerios
de Salud y Proteccio´n Social y Minas y Energ´ıa o las entidades por e´stos designadas para
tal fin).
La legislacio´n colombiana en materia de proteccio´n radiolo´gica empezo´ en 1979, y la u´ltima
y ma´s completa normativa al respecto se hizo en mayo del 2013. La tabla 2-3 muestra las
normas ma´s importantes que en proteccio´n radiolo´gica ha hecho la legislacio´n colombiana a
lo largo de estos 25 an˜os. La resolucio´n 001441 del 2013 estable los esta´ndares de la capacidad
tecnolo´gica y cient´ıfica que deben tener los prestadores de servicios de salud para que se les
habiliten sus servicios en las a´reas de: Radiolog´ıa e ima´genes diagno´sticas de baja comple-
jida, Radiolog´ıa e ima´genes diagno´sticas de mediana y alta complejida, Medicina nuclear,
Radioterapia, Quimioterapia y Odontolog´ıa. Estos esta´ndares son: Talento humano, Infra-
estructura, Dotacio´n, Medicamentos, dispositivos me´dicos e insumos, Procesos prioritarios,
Historia cl´ınica y registros e Interdependencia.
La resolucio´n 001441 del 2013 estable cual es la formacio´n espec´ıfica que debe tener el perso-
nal que opera los equipos de radiacio´n ionizante y la formacio´n del personal que acompan˜a y
supervisa los procedimientos donde se prestan servicios de salud relacionados con radiaciones
ionizantes, por ejemplo establece
Que los servicios de radiolog´ıa e ima´genes diagno´sticas de baja complejida, “Cuenta
con tecno´logo en radiolog´ıa e ima´genes diagno´sticas, para la operacio´n de equipos y
adquisicio´n de ima´genes, con supervisio´n por especialista en radiolog´ıa e ima´genes
diagno´sticas”.
Que los servicios de radiolog´ıa e ima´genes diagno´sticas de mediana y alta compleji-
da, “Cuenta con me´dico especialista en radiolog´ıa e ima´genes diagno´sticas, presencial
cuando se practiquen procedimientos invasivos propios de la especialidad o apliquen
medios de contraste”.
Que los servicios de radioterapia, “Cuenta con: 1. Tecno´logo en radioterapia. 2. Pro-
fesionales en f´ısica, matema´ticas, ingenier´ıa, ciencias ba´sicas o a´reas de la salud, con
maestr´ıa en ciencias f´ısicas (f´ısica me´dica) o con especializacio´n en proteccio´n radiolo´gi-
ca y seguridad nuclear. Presente durante los procesos de planificacio´n dosime´trica de
pacientes. 3. Oficial de proteccio´n radiolo´gica para toda la institucio´n, responsable de
los procesos de proteccio´n radiolo´gica”.
La resolucio´n 001441 del 2013 estable cual es la dotacio´n que debe tener un establecimiento
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donde se prestan servicios de salud relacionados con radiaciones ionizantes, por ejemplo
establece
“Si en el consultorio de odontolog´ıa se presta el servicio de radiolog´ıa, cuenta con:
equipo de rayos X correspondiente, con 2 delantales plomados o´ 1 segu´n especificacio´n
del equipo”.
Que los servicios de radiolog´ıa e ima´genes diagno´sticas de baja complejida, “Cuenta con
equipo de rayos X correspondiente con: Mesa radiogra´fica, Delantal plomado, Protector
gonadal y de tiroides”.
Que los servicios de radioterapia, “Las salas de tratamiento deben estar equipadas con
unidad de tratamiento correspondiente: 1. Acelerador lineal. 2. Unidad de cobalto con
una distancia de tratamiento mı´nima de 80 cm. y una tasa de dosis de referencia mı´nima
al isocentro de 50 cGy por minuto a Dmax, tanto para tratamiento curativo como
paliativo. 3. Equipo de rayos X para radioterapia superficial de electrones o´ sistema
de alta tasa de dosis con circuitos de seguridad de interrupcio´n de la radiacio´n. 4.
Sistemas de monitoreo de radiacio´n, (monitor de a´rea independiente, alimentados con
UPS) con certificado de calibracio´n expedido por un LSCD (laboratorio secundario de
calibracio´n y dosimetr´ıa). 5. Video para la observacio´n del paciente y de comunicacio´n
por voz con el paciente. 6. Equipo de simulacio´n de tratamiento propio o en convenio
con otra institucio´n. No se aceptara´n equipos convencionales de rayos X adaptados
para hacer radiograf´ıas de localizacio´n”.
La tabla 2-4 muestra los l´ımites recomendados por el organismo ICRP para la dosis efectiva
y para la equivalente.
Aplicacio´n Ocupacional Pu´blico
Dosis Efectiva: 20 mSv/an˜o 1 mSv/an˜o(∗ ∗)
Promediado sobre un
per´ıodo de 5 an˜os.(∗)
Dosis equivalente
anual en:
Cristalino del ojo 150 mSv/an˜o 15 mSv/an˜o
piel 500 mSv/an˜o 50 mSv/an˜o
extremidades 500 mSv/an˜o 50 mSv/an˜o
Tabla 2-4.: Valores l´ımites para la dosis efectiva y equivalente, recomendados por la ICRP.
(∗) Con la condicio´n adicional de no pasar de 50 mSv en un solo an˜o. (∗ ∗) En
circunstancias especiales una dosis efectiva de 5 mSv en un solo an˜o, siempre
que la dosis media en 5 an˜os consecutivos no sea superior a 1 mSv por an˜o. [15]
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2.3.9. Efectos biolo´gicos de la radiacio´n X en los seres vivos
Los efectos biolo´gicos de la radiacio´n ionizante pueden ser deterministas o estoca´sticos, in-
mediatos o tard´ıos, soma´ticos (afectan la salud de la persona irradiada) o gene´ticos (afectan
la salud de la descendencia de la persona irradiada), reversibles o irreversibles, siste´micos
(efecta el cuerpo entero) o localizados. Los efectos deterministas tienen las siguientes carac-
ter´ısticas
Existe un valor umbral de dosis por el debajo del cual no hay efectos observales.
La gravedad del efecto aumenta con la dosis.
Se afecta un gran nu´mero de ce´lulas.
Efecto Dosis umbral
(Gy)
Cataratas en cristalino 2-10
Esterilidad permanente:
Hombres 3.5-6
Mujeres 2.5-6
Esterilidad temporal:
Hombres 0.15
Mujeres 0.6
Tabla 2-5.: Valor de las dosis umbrales para algunos efectos biolo´gicos deterministas pro-
ducidos por la exposicio´n a la radiacio´n ionizante. [21]
La tabla 2-5 muestra las dosis umbrales de algunos efectos deterministas. En los efecto
estoca´sticos no se observa un valor umbral para la dosis, la probabilidad del efecto aumenta
con la dosis y generalmente el efecto aparece en una sola ce´lula. Los efectos deterministas
son por lo general reversibles. El siguiente es el crono´grama de eventos que desencadena la
exposicio´n de un tejido celular a la radiacio´n ionizante
Interacciones f´ısicas. Las radiaciones ionizantes entregan su energ´ıa a los electrones del
tejido celular mediante ionizacio´n o excitacio´n de e´stos. El intervalo de tiempo en el
que se producen las interacciones f´ısicas es del orden de 10−11 s.
Interacciones f´ısico qu´ımicas. En esta etapa se producen radiacales libre, difusio´n, reac-
ciones qu´ımicas y ropturas en el ADN. El intervalo de tiempo en el que se producen
las interacciones f´ısico qu´ımicas es del orden de 10−2 s.
Respuestas biolo´gicas. Se llevan a cabo procesos de reparacio´n o fijacio´n del dan˜o en
la ce´lula, muerte celular, mutacio´n, transformacio´n o aberracio´n celular. El intervalo
de tiempo en el que se producen las respuestas biolo´gicas es del orden de 1 d´ıa.
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Efectos me´dicos. Los efectos me´dicos inmediatos pueden ser enrojecimiento de la piel,
inflamacio´n, hemorragia, etc. Estos suceden en un intervalo de tiempo del orden de
los d´ıas. Los efectos me´dicos tard´ıos son cancer, defectos hereditarios. Estos pueden
suceder en un intervalo de tiempo del orden de los 100 an˜os.
En la tabla 2-6 se muestran efectos deterministas, inmediatos, soma´ticos y localizados que
puede padecer una persona, sometida a proceso de fluoroscopia prolongado, en la piel
Dan˜o Dosis umbral Semana de aparicio´n
(Gy)
Eritema transitorio temprano 2 <<1
Depilacio´n temprana 3 3
Eritema principal 6 1.5
Depilacio´n permanente 7 3
Descamacio´n seca 10 4
Fibrosis invasiva 10
Atrofia de´rmica 11 >4
Telangiectasia 12 >52
Descamacio´n hu´meda 15 >4
Eritema tard´ıo 15 6-10
Necrosis de´rmica 18 >10
Ulceracio´n secundaria 20 >6
Tabla 2-6.: Reacciones de la piel por exposicio´n fluorosco´pica prolongada. [21]
Algunos de los efectos me´dicos que ma´s manifiestan sufrir los me´dicos que trabajan con
fluoroscopia son las opacidades visuales y las cataratas. La tabla 2-7 muestra los efectos en
los ojos que pueden producir exposiciones cortas y prolongadas a la radiacio´n
Efecto Dosis en exposicio´n Tasa de dosis
u´nica y corta exposicio´n larga
(Sv) (Sv/an˜o)
Opacidades detectables 0.5-2.0 > 0.1
Dan˜o visual (cataratas) 5.0 > 0.15
Tabla 2-7.: Reacciones en los ojos producidas por exposiciones cortas y largas a la radiacio´n.
[21]
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2.4. Fluoroscopia
La fluoroscopia es la te´cnica que permite la visualizacio´n de forma dina´mica y en tiempo
real del interior del cuerpo humano a trave´s de los rayos X. El fluoroscopio es el instrumento
utilizado en esta te´cnica. De forma simplificada podemos decir que el fluoroscopio emite un
haz continuo de rayos X que se hace pasar a trave´s de la parte del cuerpo que va a ser
intervenida quiru´rgicamente y lo transmite a un monitor para poder ver en detalle la parte
del cuerpo en intere´s.
Figura 2-7.: Izquierda, fluoroscopio Siremobil Iso-C 3D de Siemens de arco-C. Derecha,
fluoroscopio en uso [24]
En la figura 2-7 se muestra el fluoroscopio que se quiere simular. Este equipo consta de
una fuente de rayos X, ubicada en la parte inferior de la figura de la izquierda, al final del
arco-C. En el otro extremo del arco esta´ el intensificador de ima´genes. Entre la fuente y el
intensificador de imagen se ubica la camilla con el paciente. La parte adosada al arco-C tiene
como propo´sito ubicar en diferentes posiciones el conjunto fuente-intensificador para que el
me´dico pueda adoptar la posicio´n ma´s conveniente durante la operacio´n.
En la f´ıgura 2-8 se ve un esquema del fluoroscopio por partes. A continuacio´n se describen
las partes de un fluoroscopio, el uso o´ptimo de un fluoroscopio y las protecciones utilizadas
por el paciente, el me´dico y el operador.
2.4.1. Partes de un fluoroscopio
Tubo de rayos X
En un tubo de rayos X, los rayos X son emitidos cuando un haz de electrones, de gran
energ´ıa cine´tica choca con un material que sirve de blanco [11] . Un tubo de rayos X como
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Figura 2-8.: Partes de un fluroscopio[4].
el de la figura 2-9 ba´sicamente consiste de un ca´todo que emite los electrones y un a´nodo
que sirve como blanco. El ca´todo y el a´nodo se encuentran a una diferencia de potencial del
orden de los kV para proporcionar una gran energ´ıa cine´tica a los electrones. El a´nodo es
generalmente construido con tungsteno que tiene un alto punto de fusio´n. En un tubo de
rayos X se establecen dos corrientes, la corriente del tubo que hace referencia al nu´mero de
electrones que fluyen del ca´todo al a´nodo por unidad de tiempo y la corriente del filamento
que hace referencia al nu´mero de electrones que emanan del filamento (ca´todo) por unidad
de tiempo, la primera es del orden de los mA y la segunda del orden de los A.
Espectro de rayos X continuo
El espectro continuo de rayos X resulta de la interaccio´n del haz de electrones con los nu´cleos
del a´nodo. En la seccio´n 2.2.2 se vio´ que como consecuencia de esta interaccio´n los electrones
emiten radiacio´n. La longitud de onda mı´nima emitida puede ser calculada considerando que
la energ´ıa cine´tica ma´xima de cierto electro´n, es transformada en un foto´n con la ma´xima
energ´ıa que a su vez corresponde a una longitud de onda mı´nima dada por λmin = hc/eV ,
donde V es la diferencia de potencial entre el a´nodo y el ca´todo.
Espectro de rayos X discreto
Adema´s de la radiacio´n de frenado, que produce un espectro continuo, puede aparecer otra,
para ciertas diferencias de potencial entre el a´nodo y el ca´tado, que forma un espectro discre-
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Figura 2-9.: Esquematizacio´n de un tubo de rayos X.[7]
to. Esta radiacio´n corresponde a la emitida por la desexcitacio´n de los electrones ato´micos
(principalmente los electrones de las capas orbitales K y L) del a´nodo que ganaron energ´ıa
en su interaccio´n con los electrones provenientes del ca´todo. Esta radiacio´n es caracter´ıstica
del material usado en el a´nodo.
La figura 2-10, esquematiza las interacciones que ocurren entre el haz de electrones y el
a´nodo, para un a´nado de Tungsteno. La probabilidad de que se emitan rayos X es muy baja.
Como resultado de la interaccio´n de los electrones del haz con los electrones del a´nado, se
producen rayos X caracter´ısticos de 67,2 keV y 69 keV (transiciones M-K), 59,3 keV y 57,9
keV (transiciones L-K). La figura 2-11 izquierda, muestra un espectro t´ıpico de rayos X. Pa-
ra una diferencia de potencial dada existe un valor ma´ximo para la energ´ıa de los fotones. Al
aumentar el valor de la diferencia de potencial, el valor ma´ximo de la energ´ıa de la radiacio´n
emitida se hace mayor au´n y la intensidad de la radiacio´n emitida aumenta. La figura 2-11
derecha, muestra el espectro X continuo para varias corrientes del tubo pero para el mismo
voltaje entre el ca´todo y el a´nodo. A medida que aumenta la corriente del tubo aumenta
el a´rea bajo la curva, la cual es proporcional al nu´mero de fotones emitidos por el tubo de
rayos X, pero el rango de energ´ıa de la curva se mantiene constante.
Los rayos X son radiacio´n electromagne´tica y por lo tanto no se ven afectados por campos
ele´ctricos o magne´ticos externos. Hacen parte de la llamada radiacio´n ionizante y tienen
energ´ıas aproximadamente entre 0,1eV y 200keV. El nu´mero total de rayos X emitidos es
proporcional al a´rea bajo las curvas de la figura 2-11. Cuanto ma´s hacia la derecha este´ el
espectro a lo largo del eje de energ´ıa, mayor sera´ la calidad del haz y cuanto mayor sea
el a´rea bajo la curva, mayor sera´ la intensidad o la cantidad de rayos X. La forma del
espectro depende fundamentalmente de los siguientes factores: el voltaje de aceleracio´n, el
tipo espec´ıfico de fuente de alta tensio´n que se utilice y el nume´ro ato´mico efectivo del a´nodo.
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Figura 2-10.: Interacciones entre el haz de electrones y los a´tomos de un a´nodo de Tungs-
teno: A, interacciones de haz de electrones con los nu´cleos del a´nodo (espectro
continuo). B, interacciones de haz de electrones con los electrones del a´nodo
(espectro discreto) [5].
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Figura 2-11.: (Derecha) Espectro de rayos X, continuo ma´s discreto, en funcio´n del voltaje
entre el ca´todo y el a´nodo [3]. (Derecha) Espectro de rayos X continuo, para
el mismo voltaje entre el ca´todo y el a´nodo y para diferentes corrientes del
tubo.
Se llama foco o mancha focal al a´rea del a´nodo donde impactan los electrones procedentes
del ca´todo. La mayor´ıa de la energ´ıa de los electrones se convierte en calor y so´lo el 1% se
convierte en rayos X. Puesto que el calor se distribuye uniformemente sobre la mancha focal,
cuanto ma´s grande sea e´sta mayor cantidad de calor podra´ acomular antes de que llegue a
producirse un dan˜o en el a´nodo. Sin embargo, cuanto mayor sea el a´rea del foco menor datalle
se puede observar en las ima´genes radiogra´ficas. Esto se resolvio´ dando una inclinacio´n a la
superficie ano´dica de modo que forme un a´ngulo con la perpendicular al plano de incidencia
del haz de electrones. Este a´ngulo puede variar de 6◦ a 12◦ de un tubo a otro.
Los rayos X deben salir del tubo so´lo a trave´s de una ventana, para conseguir e´sto se enca´psula
el tubo en un material meta´lico (por lo general, hecha de plomo y acero). Entre el tubo y
la coraza meta´lica se introduce un aceite que funciona como refrigerante y hace las veces de
filtro tambie´n.
La intensidad del haz de rayos X que abandonan el tubo no es uniforme en toda la superficie
del mismo sino que depende del a´ngulo en el que se emiten los rayos desde el foco, siendo
menor en la parte del haz ma´s cercana al a´nodo. La disminucio´n de la intensidad del haz a
a´ngulos aproximadamente paralelos a la superficie del a´nodo, ver figura 2-12, se debe a la
absorcio´n de algunos de los fotones por el mismo a´nodo.
Los filtros
En la ventana de salida del tubo de rayos X, se coloca el filtro. El filtro reduce ma´s la parte
del espectro de baja energ´ıa que la de alta, eliminando as´ı los fotones que no van a influir en
la imagen radiogra´fica por ser totalmente absorbidos por el paciente. El material y espesor
del filtro depende del voltaje de aceleracio´n al que este operando el tubo, por ejemplo para
70 kVp 1,5mm de Al es utilizado. La rad´ıacio´n caracter´ıstica producida en el aluminio es de
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Figura 2-12.: Distribucio´n espacial de la radiacio´n emergente del tubo de rayos X, emergen
del tubo mas fotones X del lado del ca´todo que del a´nodo ya que muchos de
los fotones producidos son absorbidos por el propio a´nodo[4].
energ´ıa tan baja que se absorbe en el aire situado entre el filtro y el paciente, la figura 3-1
muestra el espectro simulado con y sin filtro.
Los colimadores
Despue´s del filtro se colocan los colimadores, los colimadores son ensambles de cuchillas
hechas de plomo que ajustan el taman˜o y la forma del campo de rayos X emergente del tubo
y que van irradiar al paciente. Los colimadores son manejados durante un procedimiento
quiru´rgico por el operador y su propo´sito es controlar el volumen irradiado del paciente,
controlando de paso la radiacio´n dispersada producida por el paciente. El sistema incorpora
tambie´n un haz luminoso que se superpone al haz de rayos X.
La mesa o tabla y la rejilla anti-dispersio´n
La masa donde se ubica el paciente esta´ hecha de un material que soporte mucho peso (por
los menos 180 kg) y que interactu´e poco con los rayos X (nu´mero ato´mico bajo). Muchos
fluoroscopios modernos esta´n hechos con composiciones de fibra de carbono.
Una vez que los rayos X pasan a trave´s de los colimadores, llegan al paciente e interactu´an
con e´ste haciendo efecto fotolele´ctrico, efecto Compton y efecto Rayleigh. La probabilidad de
que cada una de estas interacciones ocurra depende del nu´mero ato´mico efectivo del tejido
irradiado (piel, mu´sculo, hueso, etc.) y de la energ´ıa del foto´n X incidente. Lo que se ha
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observado es que el cuerpo humano produce mucho Compton y el foto´n dispersado escapa
del paciente en todas las direcciones, conviertie´ndose el paciente en una fuente de radiacio´n
dispersada.
Ya que la radiacio´n dispersada que alcanza intensificador de imagen no es u´til para formar la
imagen radiogra´fica, antes del intensificador de imagen se coloca una rejilla anti-Compton.
La rejilla utiliza geometr´ıa para disminuir la cantidad de radiacio´n dispersa que alcanza el
intensificador de imagen. La radiacio´n primaria (rayos X que provienen del tubo de rayos
X y que han atravesado los colimadores) que alcanza el detector proviene toda del punto
focal del tubo de rayos X, mientras que la radiacio´n dispersa que llega al detector proviene
de diferentes puntos dentro del paciente. Una rejilla anti anti-dispersio´n esta´ compuesta de
una serie de pequen˜a aberturas alineadas con el punto focal de la radicio´n primaria, estas
aberturas esta´n separadas por septos altamente atenuantes. Debido a que las ranuras esta´n
alineadas con la fuente primaria de radiacio´n, los rayos X primarios tienen una alta proba-
bilidad de pasar entre las ranuras sin ser atenuados por el septo adyacente. Los septos se
hacen generalmente de plomo mientras que las aberturas (espacios entre los septos) pueden
estar hechos de fibra de carbono, aluminio o incluso papel.
El rendimiento de la rejilla esta´ determinado por el para´metro ı¨ndice de la rejilla”, este
para´metro simplemente mide la relacio´n entre la altura(H) y el ancho(W) de la abertura.Un
valor de indice de la rejilla muy utilizado en la toma de radiografias es 10:1. Una rejilla
con un indice alto ofrece menos radiacio´n dispersada al detector pero tambie´n significa que
el paciente debe recibir ma´s radiacio´n. La figura 2-13 muestra a la izquierda la geometr´ıa
de una rejilla anti-dispersio´n, el espesor de la rejilla se ha exagerado para poder mostrar
su estructura interna. A la derecha de la figura 2-13 se ven las dimensiones t´ıpicas de una
rejilla. Las rejillas son cubiertas por ambos lados con soportes de aluminio lo que hace que
su espesor alcance aproximadamente 3 mm. Las rejillas utilizadas en fluoroscopia tienen un
indice de rejilla bajo ya que en este tipo de procedimiento la distancia fuente-detector varia
continuamente.
Intensificador de imagen o detector imagen
El intensificador de imagen consta de una pantalla de entrada, un fotocatodo, un tubo foto-
multiplicador y pantalla de salida. La pantalla de entrada esta´ revestida en su interior con
un cristal de Ioduro de Cesio (CsI), e´ste convierte los rayos X en fotones luz, aproximada-
mente 3000 fotones luz por cada rayo X incidente, el taman˜o del campo de radiacio´n X debe
corresponder con el taman˜o de la pantalla fluorecente a la distancia que ella se encuentra del
tubo de rayos X (la distancia t´ıpica es de 100cm). El fotocatodo convierte los fotones luz en
electrones, estos electrones son multiplicados por los ele´ctrodos del tubo fotomultiplicador,
estos electrones libres son la clave para convertir una imagen de luz de intesidad baja en una
mucho mas brillante. La pantalla de salida del amplificador, tambie´n hecha de CsI, convierte
2.4 Fluoroscopia 29
Figura 2-13.: Rejilla anti-dispersio´n. Izquierda: la geometr´ıa interna de la rejilla permite que
mucha de la radiacio´n dispersada no alcance el detector. Derecha: dimensiones
t´ıpicas de una rejilla anti-dispersio´n utilizada en la toma de radiograf´ıas [4].
estos electrones nuevamente en luz.
La imagen de la pantalla de salida puede transferirse a diferentes sistemas de representacio´n
o´ptica: Cine, fotograf´ıa o televisio´n.
Modos de operacio´n de un fluoroscopio
Existen varias formas de operar un fluoroscopio:
Modo continuo
Modo de tasa de alta exposicio´n
Modo pulsado
Modo continuo. Los fluoroscopios antiguos so´lo permiten ser trabajados en este modo,
en este modo el fluoroscopio emite radiacio´n de manera continua mientras un sistema de
pedal este´ siendo presionado. La dosis que recibe el paciente y el equipo me´dico tambie´n es
continua. Con este modo se obtienen ima´genes de muy buena calidad sin parpadeo, pero el
precio de estas ima´genes es una dosis muy alta.
Modo de tasa de alta exposicio´n. Este modo se utiliza cuando no se pueden obtener
ima´genes u´tiles a la tasa de exposicio´n normal. El l´ımite legal establecido en el Co´digo
de Regulaciones Federales (CFR) para fluoroscopia es de 10R por minuto. En condiciones
especiales (pacientes con obesidad mo´rbida y que requieren un procedimiento quiru´rgico
complejo) y con un fluoroscopio de caracter´ısticas especiales la tasa l´ımite de exposicio´n se
puede subir a 20R por minuto.Con esta u´ltima tasa de exposio´n hay que ser muy cuidadosos
ya que se pueden causar quemaduras en la piel del paciente en periodos de tiempo muy
cortos. En este modo de uso se recomienda que el procedimiento no dure ma´s de 30 minutos.
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Modo pulsado. Este modo es de gran beneficio para el paciente y para el equipo me´dico. En
este modo el operador escoge el nu´mero de cuadros por segundo (fps) en los que se recogera´n
las ima´genes, tip´ıcamente 60, 30, 15, 7,5 y 3.25 fps. A medida que el nu´mero de cuadros
por segundo disminuye la imagen parpadea ma´s. Al principio, hubo mucha resistencia a
su uso ya que se cre´ıa que se perdia informacio´n. En general, cuando el procedimiento
quiru´rgico requiera alta resolucio´n temporal (por ejemplo cuando se esta´ observando el ra´pido
movimiento de la sangre en una arter´ıa), el nu´mero de cuadros por segundo debe aumentar.
2.4.2. Uso o´ptimo de un fluoroscopio
En una sala donde se hace un procedimiento de fluoroscopia, se combinan varias fuentes de
radiacio´n:
Fuente de radiacio´n primaria o radiacio´n u´til. La radiacio´n que emerge por la ventana
del tubo de rayos X constituye la fuente de radiacio´n primaria.
Fuente de radiacio´n dispersada. El paciente constituye una importante fuente de ra-
diacio´n dispersada.
Fuente de radiacio´n residual. Los fotones X que atraviesan el paciente y el intensificador
de ima´genes sin interactu´ar pero que posteriormente interactu´an con las paredes o el
piso de la sala, constituyen la fuente de radiacio´n residual.
Fuente de radiacio´n de fuga. Los fotones que logran atravesar la coraza meta´lica del
tubo de rayos X, constituyen la fuente de radiacio´n de fuga. El ma´ximo valor de la
radiacio´n de fuga, recomendado por la ICRP (Comisio´n Internacional de Proteccio´n
Radiolo´gica), a 1 m de distancia del foco y operando el fluoroscopio al ma´ximo voltaje
y corriente, debe ser de 1mGy/h.
El personal me´dico esta´ expuesto a todas estas fuentes de radiacio´n durante un prodedimiento
quiru´rgico con un fluoroscopio. En la figura 2-14 se esquematizan estas fuentes de radiacio´n.
Para minimizar la dosis recibida por el paciente y el personal me´dico en un procedimiento
de fluoroscopia, se deben controlar los siguientes factores:
Minimizar el uso de la radiacio´n. En fluoroscopia, la exposicio´n a la radiacio´n
se puede minimizar as´ı: colocando al paciente tan cerca del intensificador de imagen
como sea posible, reduciendo el tiempo de exposicio´n, reduciendo al mı´nimo posible
el campo de los rayos X, usando los dispositivos de memoria de imagen, teniendo en
cuenta los patrones de dispersio´n alrededor del fluoroscopio.
Maximizar la distancia. Se debe maximizar la distancia entre: el paciente y la fuente
de rayos X, el personal me´dico y el paciente y entre el personal me´dico y la fuente.
Para fuentes pequen˜as, la intensidad de la radiacio´n disminuye con el cuadrado de la
distancia.
2.4 Fluoroscopia 31
Figura 2-14.: Esquematizacio´n de las fuentes de radiacio´n presentes en una sala de fluoros-
copia.(a) radiacio´n primaria, (b) radiacio´n dispersa y (c) radiacio´n de fuga.
[4]
Usar barreras o blindajes. Los blindajes son materiales como plomo, hierro, hor-
migo´n, etc., que absorben de modo eficiente las radiaciones y las reducen por debajo de
un valor establecido. Las barreras primarias son materiales interpuestos entre la fuente
primaria y el individuo. Las barreras secundarias son materiales interpuestos entre el
individuo y la radiacio´n secundaria (radiacio´n de fuga, radiacio´n dispersa y radiacio´n
residual). En una sala de fluoroscopia, el me´dico y el operador pueden usar delantales
plomados (con plomo de espesores que van desde 0, 25 mm hasta 0,5 mm), escudos de
plomo para la cabeza y el cuello, gafas y lentes plomados (con espesor equivalente a
0,1 mm de plomo) y guantes plomados con espesor similar a los delantales. Adema´s
pueden utilizar pantallas de vidrio plomado y cortinas de plomo, estas protecciones son
colocadas entre el me´dico/operador y el fluoroscopio. En la figura 2-15 se muestran
algunas de estas protecciones adicionales. Estas protecciones deben ser inspeccionadas
periodicamente. Las barreras protectoras dejan atravesar aproximadamente el 10% de
la radiacio´n por lo que el me´dico y el operador deben adema´s tratar de moverse lo ma´s
lejos posible del fluoroscopio y del a´rea de dispersio´n.
Hacer seguimiento a la dosis absorbida por el personal expuesto. Todo el
personal expuesto a la radiacio´n debe usar un medidor de dosis, el dos´ımetro es perso-
nal, se debe usar siempre en el mismo sitio, debajo de la proteccio´n y durante todo el
procedimiento. Despue´s del procedimiento debe ser guardado individualmente lejos de
la fuente. Tambie´n deber´ıa usarse ma´s de un dos´ımetro a la vez, ubicados en lugares
estrate´gicos del cuerpo (cuello, go´nodas, torax, mano dominante y cerca de los ojos).
Dos tipos de dos´ımetros se utilizan para medir dosis: dos´ımetros termo luminiscentes
(TLD) y dos´ımetros luminiscentes o´pticamente estimulados (OSL).
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Figura 2-15.: Algunas protecciones utilizadas en una sala de fluoroscopia.[13] y [14]
2.4.3. Patro´n de la radiacio´n dispersada producida por el paciente
La posicio´n del equipo me´dico respecto al fluoroscopio es clave para minimizar la dosis, en
la figura 2-16 se muestra el patro´n de radiacio´n dispersada alrededor del fluoroscopio en
uso, el me´dico puede entrar en este campo de radiacio´n de diferentes maneras. En la figura
2-16(arriba y a la izquierda), la fuente de rayos X esta´ localizada sobre el paciente y la parte
ma´s intensa del campo de radiacio´n dispersada producida por el paciente le llega a los ojos
y al cuello del me´dico. Cuando la fuente de rayos X se ubica debajo de la mesa, la parte ma´s
intensa del campo de radiacio´n producido por el paciente le llega a las extremidades inferiores
del me´dico y la radiacio´n incidente sobre cuello y ojos se ha reducido significativamente. La
radiacio´n que llega a las piernas del me´dico se puede reducir utilizando un blindaje mo´vil,
ver figura 2-16 (arriba a la derecha y medio a la izquierda). La figura 2-16 (medio a la
derecha) muestra que con la fuente debajo de la mesa, con una inclinacio´n entre 20◦ y 30◦
del arco-C y el intensificador de imagen cerca del cirujano, la radiacio´n sobre el cuello y los
ojos se minimiza. Para las extremidades inferiores cirujano, que son las que ma´s radiacio´n
reciben, se puede utilizar una barrera protectora mo´vil. La radiacio´n sobre el asistente del
cirujano (ubicado al otro lado de la mesa) aumenta, e´l debe alejarse durante el tiempo de
exposicio´n. Con la misma inclinacio´n del arco-C pero con el intensificador de imagen lejos
del me´dico, la radiacio´n sobre el cuello y los ojos del cirujano aumenta. En esta posicio´n, la
fuente de rayos X no permite el uso de una pantalla protectora mo´vil, ver figura 2-16(abajo
y a la izquierda). Finalmente la figura 2-16(abajo y a la derecha), muestra la posicio´n que
debe adoptar el brazo en C para permitirle al cirujano acceder a la extremidad inferior del
paciente (para insertar tornillos transversales en la parte inferior del fe´mur o de la tibia). La
proximidad entre el intensificador y la extremidad y el pequen˜o volumen del tejido reduce
la dosis y la retrodispersio´n.
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Figura 2-16.: Diferentes posiciones del me´dico dentro del patro´n de dispersio´n producido
por el paciente, en una sala de fluoroscopia.[6]
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2.4.4. Caracter´ısticas de los dos´ımetros de radiacio´n
Las caracter´ısticas que debe tener un dos´ımetro de radiacio´n dependen de las necisidades
concretas de la actividad donde se vaya a emplear, pero en general, es recomendable que
cualquier dos´ımetro cumpla con lo siguiente:
El dos´ımetro debe ser preciso. La precisio´n mide la reproducibilidad de las medidas bajo
condiciones similares y puede ser estimada por la desviacio´n esta´ndar de la distribucio´n
de los resultados medidos.
El dos´ımetro debe ser exacto. La exactitud mide la proximidad de los valores medidos
a los valores conocidos y esperados.
Respuesta del dos´ımetro lineal con la dosis. Idealmente, la respuesta de un dos´ımetro
debe ser proporcional a la dosis, sin embargo, en un rango de dosis un comportamiento
no lineal es esperado.
Dependencia direccional. Es la variacio´n en la respuesta de un dos´ımetro con el a´ngulo
de incidencia de la radiacio´n. Los dos´ımetros normalmente exhiben dependencia di-
reccional y esta dependencia var´ıa con: detalles en su construccio´n, el taman˜o f´ısico y
energ´ıa de radiacio´n incidente. Se busca que un dos´ımetro no tenga una alta dependen-
cia direccional, pero cuando se hace dosimetr´ıa en vivo con detectores que muestran
alta dependencia, se usan los dos´ımetros en la misma geometr´ıa en que fueron calibra-
dos.
Sensibilidad. El dos´ımetro debe ser igualmente eficiente para medir dosis pequen˜as (en
dosimetr´ıa ambiental del orden de los nGy) y para medir dosis grandes (en radioterapia
del orden de los Gy).
Reutilizacio´n. Algunos dos´ımetros solo se pueden usar una vez (pel´ıculas cromatogra´fi-
cas) y otros presentan pe´rdida gradual de la sensibilidad con el tiempo, esta pe´rdida a
que son sensibles a la manipulacio´n.
Estabilidad. La informacion almacenada en los dos´ımetros debe ser estable bajo con-
diciones ambientales (temperatura, humedad, luz, etc) variables.
Resolucio´n espacial y taman˜o f´ısico. Ya que la dosis es una cantidad determinada en
un punto del espacio, los dos´ımetros deben permitir la determinacio´n de la dosis en un
volumen muy pequen˜o, es decir, es necesario un dos´ımetro muy pequen˜o.
2.4.5. Tipos de dos´ımetros
Existen cuatro tipos de dos´ımetros
Dos´ımetros termoluminiscentes o TLD.
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Ca´maras de ionizacio´n.
Placas cromatogra´ficas.
Dos´ımetros semiconductores.
Las placas se basan en la sensibilidad que produce la interaccio´n de la radiacio´n con una
emulsio´n fotogra´fica. Posterior a la exposico´n a la radiacio´n, las placas deben ser tratadas
qu´ımicamente para obtener las medidas dosime´tricas. Los dispositivos semiconductores son
usados principalmente como una fotocelda que produce un voltaje proporcional a la dosis
recibida. Las ca´maras de ionizacio´n tienen un gas noble con dos electrodos sometidos a una
diferencia de potencial establecida, cuando la radiacio´n incide en el gas se liberan electrones
que se aceleran debido al voltaje aplicado. La corriente proporciona una medida de la dosis
absorbida. El funcionamiento de los TLD sera´ tratado con mas detalle posteriormente.
Cualquiera de estos dispositivos pueden ser adaptados para la dosimetr´ıa personal o de a´rea.
2.4.6. Dos´ımetros termoluminiscentes
Los cristales termoluminiscentes absorben y almacenan la energ´ıa cedida por la radiacio´n
ionizante y la convierte en luz al ser calentados. Como ejemplo de materiales termolumi-
niscentes esta´n los cristales de fluoruro de litio (LiF), fluoruro de calcio (CaF2), borato de
litio (Li2Ba4O7) y sulfato de calcio (CaSO4). Estos materiales constan de un material base
dopado con impurezas de otros a´tomos. Las impurezas originan niveles energe´ticos en los
que pueden quedar atrapados los electrones liberados por el paso de la radiacio´n. Cuando
se calienta el material, estos electrones regresan a sus niveles de energ´ıa base emitiendo ra-
diaco´n en el proceso. La intensidad de radiacio´n emitida en la desexcitacio´n esta´ relacionada
con la cantidad de radiacio´n recibida por el material. Estas son algunas de las propiedades
de los dos´ımetros termoluminiscentes
Pueden guardar la dosis por largo tiempo.
Su punto de fusio´n esta´ por encima de los 800◦C.
Su densidad es similar al tejido equivalente.
Tienen baja dependencia direccional.
Tienen baja dependencia energe´tica.
Pueden ser usados en campos intensos.
Son sensibles a la luz, a la humedad y a vapores qu´ımicos,
Cubren un amplio rango de dosis.
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La respuesta en funcio´n de la dosis absorbida es lineal.
Son muy pequen˜os y resistentes.
Despue´s de ser le´ıdos la informacio´n desaparece.
Pueden ser utilizados repetidas veces.
2.4.7. Preparacio´n y calibracio´n de los dos´ımetros termoluminiscentes
La dosimetr´ıa con dos´ımetros termoluminiscentes (TLD) requiere del siguiente equipo: Un
Lector de TLD acompan˜ado de los siguientes accesorios:
Un software instalado en un computador personal para controlar el Lector. Adicional-
mente este software permite la adquisicio´n, almacenamiento y manipulacio´n de datos.
Un horno programable donde se borra la informacio´n contenida en un TLD.
Un irradiador externo para preparar los dos´ımetros que van hacer usados en la cali-
bracio´n.
Una pinza, los dos´ımetros no deben ser manipulados con la mano, estos deben ser
ubicados en el horno, en el Lector, en el irradiador o en el porta-dos´ımetros utilizando
una pinza.
Una aspiradora para elimanar polvo.
Un regulador de presio´n de nitro´geno y mangueras, para alimentar con gas nitro´geno
la unidad de lectura.
Un sistema de alimentacio´n ininterrumpida (SAI), para garantizar la continuidad de la
potencia suministrada al Lector y al computador durante una pe´rdida de alimentacio´n.
Bandejas que proporcionan un excelente almacenamiento y presentacio´n de los mate-
riales dosime´tricos.
Filtros y balanza.
Los fotones de luz provenientes de cristal TL cuando e´ste se calienta, pegan en la ventana
foto sensible del tubo foto multiplicador y son convertidos en una sen˜al ele´ctrica amplificada,
proporcional a la radiacio´n absorbida por el cristal. Los componentes externos ba´sicos del
Lector son: un panel frontal con luces LED indicadoras de estado del Lector, un boto´n para
pulsar cuando se inicia una lectura, un cajo´n con una plancha (intercambiable para dos´ıme-
tros de diferentes formas y taman˜os), un cajo´n para los filtros, una fuente de luz que sirve
de referencia. En la parte trasera cuenta con un accesorio para la tuberia de gas nitro´geno,
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un sensor de presio´n, un puerto de comunicacio´n serial y un mo´dulo para la alimentacio´n
del voltaje. El Lector usa un sistema de calentamiento por contacto y produce rampas de
temperatura lineales entre ±1◦C y 400◦C (cuando se usa el lector en modo esta´ndar) y entre
±1◦C y 600◦C (cuando se usa el lector en modo de alta temperatura).
La finalidad de calibrar los dos´ımetros termoluminiscentes es asegurarse que todos los dos´ıme-
tros de un mismo grupo tendran ba´sicamente la misma respuesta al ser expuestos al mismo
campo de radiacio´n. La respuesta de un detector termolumiscente, es diferente a la de otro
detector termolumiscente debido a variaciones naturales en el material y a variaciones en la
masa al ser fabricados. El factor de calibracio´n para los dos´ımetros se llama ECC (del ingle´s
Element Correction Coefficient), el ECC es usado como un multiplicador de la salida del
Lector Q (en nanoCoulombs), para que la respuesta de cada dos´ımetro sea comparable a la
respuesta promedio de un grupo designado de dos´ımetros mantenidos como dos´ımetros de
calibracio´n.
El propo´sito para la calibracio´n del Lector es mantener constante su salida durante un pe-
riodo de tiempo. Usando una conjunto de dos´ımetros calibrados y una fuente de radiacio´n
local y constante, el rendimiento del lector se puede mantener constante a pesar de los cam-
bios de alta tensio´n, acomulacio´n de suciedad o´ drift a largo plazo. El factor de calibracio´n
para el lector es conocido como RCF (del ingle´s Reader Calibration Factor). Este factor
convierte los datos primarios de carga del tubo fotomultiplicador (en nanoCoulombs) a uni-
dades dosime´tricas, por ejemplo rems, gU (unidades gene´ricas), etc. Los dos para´metros de
calibracio´n se aplican de acuerdo a la siguiente ecuacio´n[23]
D =
Q · ECC
RCF
, (2-27)
D es la dosis medida con el TLD.
El siguiente procedimiento es una gu´ıa del proceso de preparacio´n de los dos´ımetros para ser
calibrados:
Borrado de los dos´ımetros. Recocer en el horno los dos´ımetros para limpiarlos de toda
la exposicio´n residual, a una temperatura y por un tiempo adecuados.
Guardado de los dos´ımetros. Entre el recocido y la irradiacio´n, los dos´ımetros deben
ser guardados en un ambie´nte libre de rayo UV y a una temperatura menor a 30◦C.
Irradiacio´n de los dos´ımetros. Exponer los dos´ımetros a una fuente de radiacio´n cono-
cida.
Guardado de los dos´ımetros. Los dos´ımetros deben ser guardados en un ambie´nte libre
de rayo UV y a una temperatura menor a 30◦C.
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Lectura de los dos´ımetros. Los dos´ımetros pueden ahora ser le´ıdos para fines de cali-
bracio´n.
Los dos´ımetros se leen a una temperatura y por un tiempo determinado, durante esta lectura
se determinan los factores de correccio´n, ECC y RCF, estos factores son guardados y utiliza-
dos despue´s para determinar la dosis. Inmediatamente despue´s de ser le´ıdos, los dos´ımetros
se meten en el horno para ser borrados, a la misma temperatura y tiempo del primer bo-
rrado. Ahora, en el menor tiempo posible, los cristales pueden ser usados como dos´ımetros.
Una vez hayan sido sometidos a un campo de radiacio´n desconocido, se deben volver a leer
para determinar la dosis, la lectura se hace a la misma temperatura y tiempo que la lectura
anterior y se utilizan los factores de correccio´n guardados para determinar la dosis, segu´n la
ecuacio´n 2-27.
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2.5. Geant4
Geant4 es un conjunto de herramientas computacionales de libre distribucio´n para simular
el transporte de part´ıculas a trave´s de la materia. Incorpora un conjunto muy extenso de
part´ıculas y materiales, as´ı como de modelos de interaccio´n tanto hadro´nico como lepto´nicos,
que permiten reproducir feno´menos de colisio´n a energ´ıas comprendidas en un rango que se
extiende desde los 250 eV hasta los TeV. Geant4 esta´ desarrollado en el lenguaje c++ y
disen˜ado de acuerdo con el paradigma de la Programacio´n Orientada a Objetos (POO). Ha
sido creado siguiendo la filosof´ıa de proporcionar total flexibilidad al usuario, de manera
que e´ste pueda (a) disen˜ar una simulacio´n que se ajuste totalmente a sus intereses y (b)
obtener todo tipo de informacio´n a partir de la simulacio´n. Geant4 es usado en diferentes
aplicaciones de la f´ısica de part´ıculas y de altas energ´ıas, en astronomı´a, y en f´ısica me´dica,
entre otras. Muchos experimentos requieren del uso de un gran nu´mero de detectores con
geometr´ıas complejas, que en el momento de la experiencia arrojan una gran cantidad de
datos imposibles de analizar sino se tiene una idea previa de lo que el experimento debe dar.
Esto implica la necesidad de disen˜ar herramientas computacionales que permitan predecir
los resultados del experimento y ayuden en su interpretacio´n.
Con Geant4 se puede disen˜ar la geometr´ıa del sistema que queremos simular con los mate-
riales requeridos, obtener la trayectoria seguida por las part´ıculas dentro de los materiales
antes y despue´s de que suceda la interaccio´n, junto con la energ´ıa depositada en cada paso
mostrando el proceso mediante el cual lo hizo; es posible adema´s, elegir el tipo de part´ıcu-
las interactu´antes, su tiempo de vida, el tipo de procesos que realizan e introducir campos
externos electromagne´ticos.
Geant4 incluye gran parte de los procesos que pueden ocurrir en la interaccio´n radiacio´n-
materia, pero los tiene en cuenta dentro de la compilacio´n so´lo cuando son incluidos por
el usuario, quien debe tener muy claros los procesos que ocurren en el interior del sistema
y cuales de esos procesos desea incluir al desarrollar la aplicacio´n. Es muy importante ir
comprobando que la simulacio´n arroja los resultados esperados de acuerdo con la f´ısica
incluida, as´ı se puede determinar que tan confiable es la simulacio´n y si hay algu´n error,
poder determinarlo; de ah´ı la importancia de conocer la f´ısica del sistema que se quiere
simular. Para hacer confiable y validar la simulacio´n de este trabajo, se simularan eventos
cuyos resultados experimentales se conocen, por ejemplo: perfil de tasa de dosis, porcentaje
de dosis en profundida, etc. Estos resultados se presentan en el cap´ıtulo 4
2.6. Implementacio´n de la simulacio´n
Para implementar una simulacio´n con Geant4, se requiere seguir varios pasos explicados a
continuacio´n:
1. En el archivo principal invocar la clase G4RunManager. Esta clase maneja el flujo de
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Geant4, creando y eliminando las otras clases que seran utilizadas.
2. Definir como mı´nimo 3 clases que son derivadas de las clases base abstractas provistas
por Geant4:
G4VUserDetectorConstruction
G4VUserPhysicsList.
G4VUserPrimaryGeneratorAction.
En nuestro caso estas clases corresponden a:
DetectorConstruction. (basado en el ejemplo TestEm3)
PhysicsList. (basado en el ejemplo TestEm3)
PrimaryGeneratorAction. (basado en el ejemplo particleGun)
3. En la clase DetectorConstruction, se realiza la construccio´n de la geometr´ıa utilizada,
se definen materiales, regiones sensibles, se dan atributos de visualizacio´n. Tambie´n es
posible definir campos electromagne´ticos aunque en nuestro caso no fue necesario.
4. En la clase PhysicsList se definen las part´ıculas y los feno´menos f´ısicos que estas pueden
experimentar.
5. En la clase PrimaryGeneratorAction se define la fuente dando sus caracter´ısticas tales
como energ´ıa, direccio´n y tipo de part´ıcula que es disparada.
6. Adema´s de las clases obligatorias, citadas anteriormente, tambie´n es posible implemen-
tar otras con diferentes propo´sitos segu´n sea el intere´s del programador. Ejemplo de
estas clases son:
G4VUserRunAction.
G4VUserEvenAction.
G4VUserStackingAction.
G4VTrackingAction.
G4VSteppinAction.
2.6.1. Geometr´ıa
En la clase DetectorConstruction esta definida la geometr´ıa. La construccio´n se realiza me-
diante volumenes dandole los atributos de forma, taman˜o, material y posicio´n. Primero se
construye un volumen que contiene a todos los otros volu´menes, e´ste es llamado el volumen
mundo (worldvolume). El software da estas propiedades mediante 3 funciones:
Volumen so´lido (define forma y taman˜o)
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Volumen so´lido.
Se indica que es un cilindro, su nombre, radio interno, radio externo, altura,
a´ngulo de inicio y a´ngulo de expansio´n:
G4Tubs* PacienteTorax = new G4Tubs(“PacienteTorax”, 0.*cm, 14.5*cm,
28.5*cm, 0.*deg, 360.*deg);
Volumen lo´gico.
Se indica el volumen so´lido asociado, material y nombre:
G4LogicalVolume* PacienteToraxlog= new G4LogicalVolume( PacienteTorax,
Water, “PacienteToraxlog”);
Volumen f´ısico.
Se da un rotacio´n (opcional), posicio´n, volumen lo´gico asociado, nombre, volumen que lo contiene,
variable booleana y nu´mero de copias:
G4RotationMatrix* RotaPacienteTorax = new G4RotationMatrix();
RotaPacienteTorax->rotateX(90.*deg);
new G4PVPlacement(RotaPacienteTorax, G4ThreeVector(0*cm,0*cm,0*cm), PacienteToraxlog,
“PacienteToraxphys”,logicWorld, false, 0);
Tabla 2-8.: Construccio´n del volumen to´rax del paciente.
Volumen lo´gico (define materiales, regiones sensibles y campos electromagne´ticos)
Volumen f´ısico (define posicio´n)
La tabla 2-8 muestra como se construyo´ el to´rax del paciente.
2.6.2. Materiales y elementos
Existen varias formas de definir elementos de la tabla perio´dica y con ellos construir mate-
riales, adema´s el usuario tiene la opcio´n de definir sus propios materiales, Geant4 tiene una
lista de elementos que pueden ser usados. La tabla 2-9 muestra dos formas de usar elementos
o materiales, en el primer caso se define y en el segundo caso se usa de la lista de Geant4.
2.6.3. Part´ıculas
Una de las clases obligatorias es G4VuserPhysicsList, en ella se especifican todas las part´ıcu-
las que intervienen en la simulacio´n y los procesos f´ısicos que experimentan.
Tambie´n se especifican los para´metros de corte y rango. Cada part´ıcula tiene un valor mı´nimo
sugerido, por debajo del cual no se produciran part´ıculas secundarias, este valor se da como
una distancia, o rango, que luego es convertido a energ´ıa.
Es importante que el programador conozca cuales son los feno´menos f´ısicos que debe tomar
en consideracio´n, de esta forma no invoca procesos que no sean relevantes y as´ı se optimiza
el programa.
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Elemento:
G4Element* O = new G4Element(‘Oxygen’ , ‘O’, z=8 , a=126.90*g/mole);
G4Element* Pb = manager− >FindOrBuildElement(82);
Material:
G4Material* Water = new G4Material(“Water”, density= 1.0*g/cm3, nelements=2);
Water− >AddElement(H, 2);
Water− >AddElement(O, 1);
G4Material* Concreto = man− >FindOrBuildMaterial(“G4 CONCRETE”);
Tabla 2-9.: Ejemplo de declaracio´n de elementos y materiales.
2.6.4. Eventos primarios
La expresio´n evento primario, hace referencia a la o a las part´ıculas que sera´n disparadas
por el usuario. La clase G4VuserPrimaryGeneratorAction es obligatoria y es la encargada de
generar los eventos primarios.
Para generar un evento primario se debe especificar como mı´nimo una par´ıcula que sera´ dis-
parada, su posicio´n inicial, su energ´ıa y su direccio´n de movimiento. Adema´s es posible hacer
variaciones a estos requerimientos mı´nimos, por ejemplo se puede disparar ma´s de un tipo
de part´ıculas, o tener una distribucio´n de energ´ıas iniciales, o una distribucio´n de direcciones
iniciales.
En nuestro caso, disparamos fotones con energ´ıas que corresponden a la regio´n del espectro
asociado a los rayos X, y que se distribuyen en un cono que forma un a´ngulo de 7◦ con su eje
principal. Para realizar esto hemos seguido el ejemplo ∼/extended/evengenerator/particleGun
de Geant4.
3. La simulacio´n
3.1. Simulacio´n del espectro de rayos X
Se disparan rayos X con un espe´ctro de energ´ıas que corresponde a un fluoroscopio que
opera a 70 kVp, entre 15 y 20 mAs. En este trabajo no se simula el tubo de rayos X sino
que se toma el espectro generado en una simulacio´n realizada con anterioridad en el Grupo
de F´ısica Me´dica de la Universidad Nacional de Colombia [9]. La razo´n para no simular el
tubo de rayos X esta´ relacionada con el tiempo de computo. El espectro reportado aparece
en la figura 3-1 y corresponde al espectro sin filtro. Este espectro se construyo´ con 1133
rayos X generados al disparar 100 millones de electrones. Para la simulacio´n presentada en
este trabajo se deben disparar rayos X por lo menos del orden de los millones para tener
una buena estad´ıstica en los espectros, as´ı que incluir en esta simulacio´n el tubo de rayos
X prolongar´ıa en extremo el tiempo de simulacio´n ya que se deber´ıan disparar del orden de
1010 electrones. A pesar de lo anteriormente dicho, se seguira´ usando la expresio´n tubo de
rayos X para referirse al lugar de donde parte la radiacio´n X.
3.1.1. Simulacio´n de los filtros y colimadores
Entre el tubo de rayos X y el paciente se coloca un filtro de aluminio de 4 mm de espesor
para filtrar la radiacio´n de menor energ´ıa. En la figura 3-1 se puede ver el espectro de
energ´ıas emitido por el tubo de rayos X y el espectro de energ´ıas que llega directamente
al paciente despue´s de ser filtrado por la la´mina de aluminio de 4 mm de espesor. El filtro
elimina la mayor parte de la radiacio´n de ma´s baja energ´ıa (rayos blandos), las energ´ıas
hasta aproximadamente 15 keV son pra´cticamente eliminadas y las energ´ıas entre 15 y 30
keV son fuertemente atenuadas, las energ´ıas superiores a 30 keV son poco atenuadas. Se
encontro´ que la dosis absorbida en el to´rax del paciente, sin filtro, corresponde a 4,51× 10−8
Gy y filtrando corresponde a 1,24 × 10−8 Gy, es decir, el filtro redujo la dosis absorbida en
aproximadamente un 72.5%.
El haz se abre en forma de cono con su eje principal paralelo al eje z y formando un a´ngulo
de 7◦ con e´ste. De esta forma, sobre el to´rax del paciente incide radiacio´n de forma circular
de 12, 3 cm de radio.
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Figura 3-1.: Comparacio´n de los espectros obtenidos con el detector ubicado en el to´rax del
paciente, cuando se usa un filtro de aluminio de 4 mm y cuando se omite. El
espectro sin filtro corresponde al espectro de rayos X obtenido en una simu-
lacio´n anterior por el Grupo de F´ısica Me´dica de la Universidad Nacional de
Colombia [9]
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3.2. Simulacio´n del paciente y equipo me´dico
Un phantom es un objeto real o virtual utilizado para reemplazar un sistema f´ısico, o parte de
e´l, en un estudio que se hace sobre el sistema f´ısico. El phantom tiene caracter´ısticas similares
al sistema f´ısico y lo sustituye bien sea por razones de seguridad, costos o para simplificar los
ca´lculos, tal como es el caso de las simulaciones. Un phantom, en una simulacio´n con Geant4,
es el objeto sobre el cual deseamos tener toda clase de informacio´n cuando la radiacio´n pasa
a trave´s de e´l.
Se simularon tres phantoms de agua que representan al doctor, a un auxiliar y al paciente.
El paciente se encuentra acostado boca arriba en una camilla de fibra de carbono, el tubo de
rayos X del fluoroscopio se encuentra 115 cm arriba del to´rax del paciente. El doctor esta´ de
pie junto al paciente a su costado derecho con una mano sobre el paciente y el resto de su
cuerpo a una distancia aproximada de 15 cm del to´rax del paciente, el auxiliar que podr´ıa
ser un instrumentador, se encuentra atra´s y a la derecha del doctor a una distancia de 40
cm del to´rax del paciente. El personal me´dico, el paciente y los equipos se encuentran en un
cuarto 3 m de altura y de lados 2 m y 3 m de longitud. Las paredes, techos y piso tienen 1,5
m de espesor y esta´n hechas en concreto. Ima´genes de la disposicio´n de la geometr´ıa descrita
son mostradas en la figura 3-2.
Figura 3-2.: Disposicio´n del personal expuesto a la radiacio´n en la simulacio´n, desde dife-
rentes a´ngulos de vista. En la primera y segunda imagen se observa el filtro de
rayos X sobre el paciente y encima del filtro esta´ la fuentes de rayos X, que en
estas ima´genes no aparece. En estas ima´genes aparecen el paciente, el doctor
y el auxiliar, el doctor y el auxiliar utilizan protecciones.
3.3. Simulacio´n del detector
El detector utilizado en esta simulacio´n para medir dosis, es un detector termoluminiscente
de floruro de litio con impurezas de magnesio y titanio, TLD (FLi: Mg, Ti), este es uno de
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los dos´ımetros ma´s usado en las salas de cirug´ıa por todas las razones expuestas en la seccio´n
2.4.6.
El detector consta de una placa de seccio´n transversal cuadrada de 3 mm de lado y 1 mm
de profundidad, este detector tiene una masa de 0,024 g y se comporta de manera ideal,
ver seccio´n 2.4.4. El detector es puesto en diferentes sitios de intere´s como son: mun˜ecas,
genitales, to´rax y cuello tanto del personal me´dico como del paciente. En el ape´ndice A se
describe en forma detallada la simulacio´n de un dos´ımetro TLD.
4. Resultados de la simulacio´n
4.1. Condiciones especiales para simulacio´n
La simulacio´n hecha en este trabajo se hizo bajo las siguientes condiciones:
Durante la simulacio´n el equipo me´dico (cirujano y auxiliar) permanece esta´tico dentro
de la sala de cirug´ıa, cosa que obviamente no ocurre en la realidad.
El tiempo de exposicio´n simulado es del orden de los microsegundos y para extrapolar
los datos obtenidos a tiempos de exposicio´n mayores (como los tiempos exposicio´n de
un procedimiento fluorosco´pico) se supone que la relacio´n entre el tiempo de exposicio´n
y la dosis absorbida es lineal.
En las magnitudes dosime´tricas definidas en la seccio´n 2.3, se puede ver que la dosis
absorbida y la dosis efectiva para los rayos X (radiacio´n que se utiliza en esta simula-
cio´n) son iguales. Adema´s la dosis efectiva es igual a la dosis equivalente por que los
cuerpos humanos simulados aqu´ı son homoge´neos (compuestos de agua), es decir, no
se tuvo en cuenta las diferentes densidades de los o´rganos internos.
4.2. Perfil de la tasa de dosis
En la figura 4-1 aparece una curva t´ıpica de perfil de la tasa de dosis. Esta curva fue simulada
colocando detectores de FLi en un plano paralelo al cuerpo del paciente y perpendicular al
haz. El plano esta´ en la superficie del paciente a una distancia de 105 cm del tubo de
rayos X. Se colocaron detectores cada 5 cm tomando como origen un punto justo debajo del
tubo de rayos X, este punto coincide con el estomago del paciente. Las posiciones positivas
corresponden a desplazamientos en la direccio´n de la cabeza del paciente y las negativas
en la direccio´n de las piernas. La zona directamente irradiada tiene forma circular de radio
12,3 cm. Puede verse que en esta zona la radiacio´n es muy alta en comparacio´n con los
puntos fuera de ella. A los 15 cm del centro, la dosis ha disminuido en casi un 90%, algo
que se esperaba ya que el propo´sito es concentrar el haz en una zona determinada y evitar
al ma´ximo irradiar otras partes del cuerpo del paciente que no necesitan ser vistas por el
cirujano. En realidad el haz no esta´ sime´tricamente distribuido en el espacio, del lado del
ca´todo se emiten ma´s fotones que del lado del a´nodo, como se discutio´ en la seccio´n 2.4.1 y
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se puede observar en la figura 2-12. En esta simulacio´n no se tuvo en cuenta este efecto y
por lo tanto la curva de perfil de dosis es sime´trica con respecto al eje central del haz.
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Figura 4-1.: Perfil de la tasa de dosis absorbida en un plano paralelo al cuerpo del paciente
y perpendicular al haz, en la superficie del paciente a una distancia de 105 cm
entre el haz y los detectores.
4.3. Curva de dosis en profundidad
Como se dijo en la seccio´n 2.3.7, la deposicio´n de dosis en el agua es una herramienta
fundamental para el diagno´stico de enfermedades (imagenolog´ıa) y para el tratamiento de
las enfermedades (radioterapia). Por esta razo´n es importante reproducir estos resultados
en este trabajo. En la figura 4-2 se presenta la curva de dosis en profundidad. La gra´fica
se construyo´ colocando el TLD (FLi) directamente bajo el haz. Primero se coloco´ en la
superficie del paciente y se ca´lculo la dosis absorbida, y se tomo´ este valor como referencia.
Posteriormente se coloco´ el detector a un cent´ımetro de profundidad (dentro del paciente), se
ca´lculo la dosis absorbida y se comparo´ con el valor de referencia para ver a que porcentaje
corresponde, luego se repite este procedimiento para otras quince profundidades hasta llegar
a 20 cent´ımetros de profundidad (espesor anteroposterior del paciente simulado). La curva
que aparece en la figura 4-2 se calculo´ para un campo de radiacio´n de 475 cm2 y para una
distancia fuente-detector de 105 cm.
En la figura 4-2, se puede ver que la ma´xima dosis es absorbida en la piel, y para una
profundidad de aproximadamente 7 cm la dosis ha caido a un 10% de la dosis absorbida en la
4.4 Simulacio´n del patro´n de la radiacio´n dispersada producida por el paciente 49
superficie. Esta curva para 70 kVp tiene un comportamiento similar a las curvas presentadas
en la figura 2-6a para 100 kVp y 400 kVp.
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Figura 4-2.: Simulacio´n del porcentaje de dosis en profundidad en agua. Para 70 kVp, un
campo de radiacio´n de 475 cm2 y una distancia fuente-detector de 105 cm.
4.4. Simulacio´n del patro´n de la radiacio´n dispersada
producida por el paciente
Las seis imagenes de la figura 2-16, muestran como se distribuye la radiacio´n producida por el
paciente en un plano que contiene al intensificador y la fuente de rayos X, cuando la distancia
paciente intensificador es la menor posible. El doctor puede orientar este patro´n de radiacio´n
de diferentes maneras de tal forma que pueda hacer un procedimiento quiru´rgico adecuado
recibiendo la menor radiacio´n posible. Se hizo una simulacio´n tratando de reproducir el
patro´n de radiacio´n dispersada producida por el paciente y los resultados se muestran en la
figura 4-3. En la simulacio´n so´lo esta´n el paciente, el tubo de rayos X, el intensificador y la
camilla, no se tomo´ en cuenta el personal me´dico porque ellos tambie´n producen su propio
campo de dispersio´n y este campo afecta el campo de radiacio´n del paciente.
En la figura 4-3 (derecha) se ve el paciente y el tubo de rayos X esta´ sobre e´l. El intensi-
ficador de imagen esta´ debajo de la camilla. La separacio´n entre la superficie del to´rax del
paciente y la fuente de rayos X es de 58 cm, el extremo inferior del tubo esta´ a 19 cm del
to´rax del paciente, la camilla se encuentra a 8 cm del del intensificador. El intensificador se
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Figura 4-3.: (Izquierda) Campo de radiacio´n producido por el paciente reportado en la
literatura [6], el cuadro de color negro marca la regio´n simulada. (Derecha)
Campo de radiacio´n producido por el paciente simulado en este trabajo.
construyo´ dentro de la simulacio´n teniendo en cuentas la descripcio´n que se hace de e´l en la
seccio´n 2.4.1. Tanto el intensificador como el tubo de rayos X esta´n encapsulados en plomo
de 2 mm de espesor. En la figura 4-3 (izquierda) se puede ver que el patro´n de dispersio´n
tiene simetria con respecto a un eje que atraviesa el intensificador y la fuente, por esta razo´n
se trabajo solamente el lado derecho del patro´n de radiacio´n. Para realizar la imagen de la
derecha mostrada en la figura 4-3 se colocaron 39 detectores TLD (FLi), en el plano que
contiene la fuente, el intesificador y el paciente. Los detectores fueron ubicados cada 25 cm
formando una rejilla de 1,25 m de alto por 1,25 m de ancho, como la que se ve en la figura 4-3
(derecha). Las medidas con los detectores no son simulta´neas, esto se hizo para evitar que
un detector tape a otro. Las l´ıneas son dibujadas siguiendo el esquema del patro´n mostrado
en el recuadro de la figura 4-3 (izquierda).
Se puede decir que las ima´genes de la figura 4-3 se parecen mucho y su parecido podr´ıa
aumentar si se colocan ma´s detectores y ma´s cerca entre s´ı.
En el patro´n de radiacio´n producido por el paciente, se puede ver que detra´s de la fuente
de rayos X y del intensificador de imagen la tasa de dosis absorbida es muy pequen˜a (< 0, 1
mGy/h). A los lados de la fuente la tasa de dosis absorbida es ma´xima posible en la sala de
cirug’ıa (> 3 mGy/h). A los lados del intensificador la tasa de dosis absorbida es la mı´nima
posible en la sala de cirug´ıa (< 3 mGy/h). Entre el tubo y el intensificador se tiene la mayor
tasa de dosis absorbida. Es importante resaltar que este campo depende no solamente de la
geometr´ıa sino tambie´n del voltaje y de la corriente en el tubo de rayos X.
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4.4.1. Otros resultados obtenidos apartir del patro´n de radiacio´n del
paciente
En las graficas de la figura 4-4 se muestra la dosis absorbida en (a) genitales, (b) ojos y (c)
cuello del doctor, estas gra´ficas fueron realizadas con los resultados del campo de radiacio´n
simulado. La distancia es medida desde el eje central del haz hasta la posicio´n en que se
coloca el detector. Las sucesivas posiciones de los detectores forman una l´ınea perpendicular
al haz. Las gra´ficas no siguen una tendencia de inverso al cuadrado porque la radiacio´n
que ingresa al paciente es dispersada por e´l y puede salir luego por cualquier parte de su
cuerpo. Puede decirse entonces que el paciente se comporta como muchas fuentes puntuales
polienerge´ticas, cada una de ellas en una localizacio´n diferente. Al decir que cada una de estas
fuentes es polienerge´tica, se debe agregar que no es posible conocer la distribucio´n de energ´ıas
que corresponde a una fuente en particular, solamente podr´ıan ponerse cotas superiores e
inferiores. La cota superior corresponde a la ma´xima energ´ıa emitida por el tubo de rayos X
y que atraviesa el filtro de aluminio, esto sucede porque existe la probabilidad que un rayo
llegue a la superficie del paciente y se refleje. La cota inferior, en la simulacio´n es diferente a
una cota real, ya que en el software Geant4 se debe definir una energ´ıa de corte para la que
se dejan de producir procesos secundarios, en este caso se considero el corte en 1 eV.
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Figura 4-4.: Tasa de dosis absorbida en (a) genitales, (b) ojos y (c) cuello del doctor, en
funcio´n de la distancia haz fotones-doctor (medida perpendicularmente al haz)
sin utilizar protecciones.
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4.5. Simulacio´n de las dosis equivalente para el paciente
y el equipo me´dico
4.5.1. Simulacio´n de las dosis equivalente sin protecciones
En la tabla 4-1 se muestran las dosis equivalente para el paciente, el auxiliar y el doctor
durante un procedimiento de fluoroscopia sin utilizar protecciones. Aunque la cirug´ıa puede
durar 40 minutos o ma´s, el tiempo de funcionamiento del fluoroscopio es alrededor de seis (6)
minutos. El doctor ten´ıa detectores puestos en ojos, cuello, to´rax, mano derecha y genitales.
El auxiliar llevaba detectores puestos en los ojos, en el cuello, el to´rax y los genitales. El
paciente so´lo ten´ıa detectores en el cuello, el to´rax y los genitales.
Detector Doctor Auxiliar Paciente
Ojos 0,577 (mSv) 0,135 (mSv) no usa
Cuello 0,479 (mSv) 0,240 (mSv) 0,761 (mSv)
Mano 0,827(mSv) no usa no usa
To´rax 1,344 (mSv) 0,307 (mSv) 70,234 (mSv)
Genitales 2,175 (mSv) 0,327 (mSv) 0,922 (mSv)
Tabla 4-1.: Dosis equivalente para el paciente, el auxiliar y el doctor durante un procedi-
miento de fluoroscopia sin utilizar protecciones. El tiempo de exposicio´n fue de
6 minutos.
En la tabla 4-1, se ve que la mayor dosis corresponde al to´rax del paciente, 70,234 mSv, pero
es importante indicar que el detector esta´ justo en la zona irradiada. Se observa que en estos
seis minutos el paciente ha recibido casi 3 veces ma´s radiacio´n que la ma´xima permitida en
un an˜o de trabajo para el personal me´dico, ver valores l´ımites para la dosis absorbida en la
tabla 2-4, es ma´s, incumple la condicio´n adicional de no pasar de 50 mSv en un solo an˜o.
Los otros detectores ubicados en el cuerpo del paciente tienen valores de casi 1 mSv. Para
el cuerpo me´dico la zona que ma´s radiacio´n recibe corresponde a la zona de los genitales,
quiza´s porque en la geometr´ıa que se dibujo´, estas zonas esta´n a la misma altura del to´rax del
paciente, que es la principal fuente de radiacio´n dispersada dentro de la sala de cirug´ıa, ver
la seccio´n 2.4.2. El to´rax del doctor es otra zona que recibe bastante radiacio´n, incluso ma´s
que su propia mano que se encuentra relativamente ma´s cerca del haz de radiacio´n directa.
Se resalta adema´s que el auxiliar recibio´ ma´s radiacio´n en su cuello que en sus ojos, en tanto
que para el doctor ocurrio´ lo contrario.
En la tabla 4-2 se muestran las dosis equivalente para el auxiliar y el doctor durante un mes
de trabajo, no se incluye al paciente porque ningu´n paciente es irradiado durante un mes.
En la investigacio´n [10], se reporta que el tiempo de exposicio´n correspondiente a un mes
es de aproximadamente 192 minutos, por esto se extrapolaron las dosis equivalentes a este
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tiempo. En la tabla se indica la localizacio´n de cada detector, el auxiliar no lleva dos´ımetros
en la mano.
Detector Doctor Auxiliar
Ojos 18,482 (mSv) 4,337 (mSv)
Cuello 15,332 (mSv) 7,685 (mSv)
Mano 26,478(mSv) no usa
To´rax 43,008 (mSv) 9,840 (mSv)
Genitales 69,610 (mSv) 10,467 (mSv)
Tabla 4-2.: Dosis equivalente para el doctor y el auxiliar en un mes de trabajo (aproxima-
damente 192 minutos de exposicio´n) sin utilizar protecciones.
En la tabla 4-2 se puede ver que la mayor dosis corresponde a los genitales del doctor, 69,610
mSv, este valor excede el ma´ximo valor que puede recibir en un an˜o de trabajo. Sin embargo
se debe recordar que los valores que aqu´ı son calculados corresponden a situaciones en que no
se usa proteccio´n. Esto significa que si el me´dico no se protege, en un mes recibe la radiaco´n
correspondiente a 1, 38 veces el ma´ximo valor en un an˜o de trabajo, o visto de otra forma,
en un an˜o puede recibir casi 16 veces ma´s radiacio´n que la ma´xima permitida en un an˜o.
Sin embargo, a pesar de no usar proteccio´n, la dosis absorbida en un mes por el doctor es
pra´cticamente igual a la que recibe directamente el paciente en seis minutos de cirug´ıa. Es
importante resaltar que la mano del doctor en un an˜o de trabajo, sin proteccio´n, alcanza dos
terceras partes del ma´ximo permitido en un an˜o de trabajo, por ello es imprescindible que el
me´dico utilice los guantes especiales para cirug´ıas con fluoroscopio. En caso, de no usar las
gafas especiales de proteccio´n, los ojos del doctor en ocho meses pueden alcanzar el l´ımite
permitido de radiacio´n abosorbida para un an˜o.
4.5.2. Simulacio´n de las dosis absorbida con protecciones
Son varios los elementos de proteccio´n de la radiacio´n que se pueden utilizar en un procedi-
miento de fluoroscopia, ver seccio´n 2.4.2. En este trabajo se simularon los delantales, guantes
y collares como secciones cil´ındricas de 0,25 mm de plomo. Las gafas se simularon como una
seccio´n cil´ındricas de 0,1 mm de plomo. En las tablas 4-3 se tiene la dosis absorbida en una
cirug´ıa de 6 minutos de exposicio´n y en la tabla 4-4 la dosis acumulada en 192 minutos de
exposicio´n, todos los para´metros de la simulacio´n son iguales a los descritos para obtener las
tablas 4-1 y 4-2, a excepcio´n que ahora esta´n presentes las protecciones.
La dosis absorbida en el cuello del doctor se reduce en un 76,4% usando el protector de cuello.
En el to´rax y los genitales del doctor la dosis absorbida se reduce en un 97% utilizando el
delantal protector. En la mano del cirujano la dosis absorbida se reduce en un 35% si utiliza
guantes protectores.
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Detector Doctor Auxiliar
Ojos −−− −−−
Cuello 0,113 (mSv) −−−
Mano 0,533(mSv) no usa
To´rax 0,036 (mSv) −−−
Genitales 0,066 (mSv) 0,024 (mSv)
Tabla 4-3.: Dosis absorbida por el doctor y el auxiliar en un procedimiento de fluoroscopia,
con 6 minutos de exposicio´n y utilizando protecciones.
Detector Doctor Auxiliar
Ojos −−− −−−
Cuello 3,615 (mSv) −−−
Mano 17,067(mSv) no usa
To´rax 1,147 (mSv) −−−
Genitales 2,129 (mSv) 0,078 (mSv)
Tabla 4-4.: Dosis absorbida por el doctor y el auxiliar en 192 minutos de exposicio´n utili-
zando protecciones.
Todos estos resultados muestran la importancia de utilizar protecciones. Con el nu´mero de
eventos primarios generados en la simulacio´n no se obtuvieron lecturas en los detectores de
cuello, ojos y to´rax del auxiliar ni en el detector ubicado en los ojos del doctor.
5. Comparacio´n de simulacio´n con datos
experimentales
Para contrastar los resultados obtenidos en la simulacio´n con datos experimentales, se con-
sultaron diferentes estudios reportados en la literatura cient´ıfica, buscando configuraciones
similares a la simulada, y en algunos casos adaptando la simulacio´n a las configuraciones
usadas en tales investigaciones. Adema´s se consultaron las dosis reportadas en un trabajo
experimental realizado por el grupo de F´ısica Me´dica de la Universidad Nacional de Colombia
[10] y las dosis reportadas en un trabajo realizado en conjunto por la Facultad de Medici-
na de la Universidad Nacional de Colombia y el grupo de F´ısica Me´dica de la Universidad
Nacional de Colombia [25].
La lectura de los primeros cap´ıtulos de este trabajo permite ver que el campo de radiacio´n
dispersada depende de factores co´mo:
La colimacio´n de los rayos X
La zona del cuerpo del paciente que sea directamente irradiada.
La ubicacio´n de la fuente y el intensificador con respecto al paciente.
La cirug´ıa espec´ıfica que se realice (diferentes clases de cirug´ıas en un mismo o´rgano
generan dosis diferentes).
La te´cnica de manipulacio´n del equipo (modo continuo, modo de tasa de alta exposicio´n
o modo pulsado).
La corriente y el voltaje en el tubo de rayos X.
El tiempo de exposicio´n.
La masa y el volumen del paciente.
Estos factores fueron discutidos en la secciones 2.4.2 y 2.4.2, todos estos para´metros deben
estar resumidos en un proto´colo de accio´n que debe ser seguido por el equipo me´dico.
La metodolog´ıa de trabajo encontrada en muchos de los estudios consultados es la misma;
un trabajo estad´ıstico en el que se le entregan los detectores al personal me´dico y se leen
los dos´ımetros al cabo de un tiempo determinado. Este procedimiento acarrea pe´rdidas de
informacio´n u´til para los fines perseguidos en este trabajo. Por ejemplo en un mes de trabajo,
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el me´dico realiza procedimientos que requieren diferentes voltajes y corrientes del tubo de
rayos X, diferentes campos de exposicio´n , su posicio´n promedio respecto al fluoroscopio fue
diferente por que as´ı lo requeria la operacio´n. Sin embargo en la extrapolacio´n realizada
se debe suponer que la radiacio´n por unidad de tiempo es constante a lo largo de todo el
periodo de tiempo que se desea comparar. A continuacio´n se muestran algunos casos de
intere´s part´ıcular.
Caso 1, tomado de [16].
Se monitoreo´ la dosis absorbida por los pacientes durante 26 operaciones de vertebro-
plastia percutanea. 1 En trece de estas intervenciones se uso´ un solo fluoroscopio y en
las otras trece se usaron dos. Se colocaron dos´ımetros en el costado derecho del paciente
y en el cuello del auxiliar, ver figura 5-1. El dos´ımetro del paciente se coloca lo ma´s
cerca posible del campo de radiacio´n, pero debe tenerse en cuenta que este elemento
no es este´ril y no se debe ubicar en el campo quriru´rgico porque puede comprometer
la salud del paciente.
Figura 5-1.: Ubicacio´n de los dos´ımetros en una operacio´n de vertebroplastia percutanea:
A) Dos´ımetro en el cuello del auxiliar. B Dos´ımetro en el costado derecho del
paciente [16].
Para comparar, so´lo se tendra´n en cuenta los resultados de este estudio obtenidos con
un solo fluoroscopio, ya que en la simulacio´n tambie´n se utilizo´ un fluoroscopio. Los
autores reportan una dosis promedio de 1,97± 1,20 mSv para el paciente y 0,27± 0,12
mSv para el auxiliar en un tiempo operativo de 47,15 ± 13,48 minutos. Sin embargo
e´ste no es el tiempo durante el cual esta´ activado el fluoroscopio emitiendo radiacio´n,
e´ste es el tiempo que dura la intervencio´n. El tiempo de irradiacio´n no es dado en el
1Operacio´n usada para calmar el dolor producido por fracturas vertebrales, la reduccio´n de la fractura y su
estabilizacio´n, restaurando la anatomı´a de la columna vertebral. Consiste en insertar una aguja a trave´s
de la piel para posteriormente inyectar cemento o´seo acr´ılico, con el fin de reforzar el cuerpo vertebral
[20].
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art´ıculo, pero se puede suponer que es alrededor de 6 a 8 minutos (tiempo t´ıpico de
exposicio´n en un procedimiento quiru´rgico). Adema´s en esta ocasio´n el dos´ımetro del
auxiliar esta´ ubicado fuera de la proteccio´n, tal como se ve en la figura 5-1.
Comparando estos resultados con los resultados de la simulacio´n reportados en la tabla
4-1, los valores de la dosis en el cuello del auxiliar concuerdan en un 89%, mientras
que el valor simulado de la dosis en el to´rax del paciente es casi 36 veces mayor que el
reportado en este estudio. La gran discrepancia entre estos dos u´ltimos valores se debe
a que en la simulacio´n el dos´ımetro esta´ en el centro del campo de radiacio´n mientras
que en este estudio el dos´ımetro esta´ cerca del campo pero no dentro de e´l, por las
razones expuestas anteriormente.
Caso 2, tomado de [17].
Se analizan los datos recolectados para un total de 134 pacientes sometidos a la im-
plantacio´n de uno o dos stent2 en la arteria renal. Los pacientes que sufrieron la im-
plementacio´n de un stent tuvieron un tiempo fluoroscopico promedio de 13,8 minutos
y dosis absorbida de 1803 mSv. Los pacientes que sufrieron la implementacion de dos
stent tuvieron un tiempo fluoroscopico promedio de 19,7 minutos y dosis absorbida de
2380 mSv. Es decir, el tiempo fluoroscopico medio fue 15,6 y la dosis equivalente media
de 1729 mSv.
Este art´ıculo reporta los mayores valores de dosis equivalente que cualquiera de los
otros art´ıculos consultados. Las dosis equivalente para el paciente es del orden 1 o 2 Sv
para un tiempo de exposicio´n de 15 minutos. En la gra´fica 4-1 se muestra el perfil de
tasa de dosis simulado, se puede ver que la zona directamente irradiada del paciente
alcanzan valores de aproximadamente 100 mSv por minuto, luego en 15 minutos se
tendr´ıan dosis del orden de 1500 mSv, valor que estar´ıa cercano al reportado en este
estudio. Sin embargo se debe aclarar que el art´ıculo en cuestio´n no espec´ıfica que tan
cerca del haz se colocaron los detectores. Sabiendo que el detector no puede estar muy
cerca de la zona de operacio´n ya que no es un material este´ril y suponiendo que no
esta´ a ma´s de 15 cent´ımetros del punto central de la operacio´n se dir´ıa que existe una
buena concordancia entre la simulacio´n y el dato experimental.
Caso 3, tomado de [22].
Una forma de obtener datos experimentales sin exponer el equipo me´dico a la radia-
cio´n, es realizar simulacros de operaciones y colocar dos´ımetros en las posiciones que
generalmente ocupar´ıa el personal de trabajo. Para simular el paciente se utilizan mo-
delos, algunas veces antropomo´rficos, con diversas caracter´ısticas similares a las del
cuerpo humano [22], y aunque es menos comu´n se utilizan cada´veres o partes de ellos
[2].
2Un stent es un tubo diminuto que se coloca dentro de una arteria, un vaso sangu´ıneo u otra estructura
hueca (como el que transporta la orina) para mantenerla abierta. Tomado de [18]
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Un ejemplo de esta te´cnica es descrita en [22], en donde se recrea una operacio´n de
h´ıgado. El equipo y la disposicio´n de los detectores se puede ver en la figura 5-2. Se
reconstruyeron cinco diferentes protocolos relacionados con intervenciones de h´ıgado y
se estudio la radiacio´n dispersada por el paciente y que incide en el operario. Infortu-
nadamente no se menciona la distancia entre los detectores y el fantasma (paciente).
Para realizar la comparacio´n solamente se toman los datos de los dos protocolos que
ma´s similitudes tienen con la simulacio´n. Estos protocolos son los asociados con las
intervenciones de embolizacio´n hepa´tica 3 y la colocacio´n de un tubo (stent) biliar. 4
Los otros protocolos descritos en el art´ıculo citado involucran rotaciones del arco-C
del fluoroscopio o pulsaciones del haz de fotones, feno´menos que no fueron simulados.
La embolizaco´n hepa´tica produce en 8 segundos una dosis de 0,02802 mSv en los ojos,
0,02839 mSv en el cuello, 0,02855 mSv en el pecho, 0,02587 mSv en los genitales y
0,00289 mSv en la rodilla. La colocacio´n de un tubo biliar produce en 20 s una dosis de
0,07927 mSv en los ojos, 0,07928 mSv en el cuello, 0,07911 mSv en el pecho, 0,07282
mSv en los genitales y 0,00945 mSv en la rodilla.
Aunque no se conoce exactamente la posicio´n de los detectores con respecto al fantas-
ma, lo ma´s apropiado ser´ı comparar con los datos obtenidos en la simulacio´n para el
auxiliar usando proteccio´n. Sin embargo, con el nu´mero de eventos primarios genera-
dos en la simulacio´n no se obtuvieron lecturas en los detectores de cuello, ojos y to´rax,
solamente se obtuvo para los genitales. Entonces, haciendo la equivalencia correspon-
diente se tiene que en 8 segundos la dosis en los genitales del auxiliar ser´ı del orden de
10−4 mSv y del orden de 10−3 mSv para un tiempo de 20 segundos. estos valores no
corresponden con los reportados en el art´ıculo en cuestio´n ya que estos valores son del
orden de 10−2 mSv en ambos casos.
Caso 4, tomado de [10].
El trabajo es un estudio dosime´trico con el personal expuesto a radiacio´n ionizante en
el a´rea de cirug´ıa de mı´nima invasio´n mediante el uso de la te´cnica de fluoroscopia. Con
el fin verificar la radiacio´n recibida por parte del personal que labora en un estableci-
miento me´dico de la ciudad de Bogota´, se suministraron los dos´ımetros al personal que
estaba compuesto por el ortopedista principal, ortopedista asistente, la enfermera y la
instrumentadora. Se realizaro´n tres lecturas de los dos´ımetros. Este estudio no reporta
el tiempo de exposicio´n para la segunda lectura de los dos´ımetros, por lo tanto esta
segunda lectura no sera´ tenida en cuenta para comparar. Para la primera lectura se
hab´ıan llevado a cabo 32 cirug´ıas en un periodo de 13 d´ıas con un tiempo de exposicio´n
aproximado de 6 minutos por intervencio´n. Para la tercera lectura se hab´ıan llevado
3La embolizacio´n hepa´tica es una intervencio´n cuyo objetivo es tratar las lesiones del h´ıgado mediante el
taponamiento de los vasos sangu´ıneos [12].
4La colocacio´n de stent biliar es un procedimiento para desbloquear un conducto biliar que esta´ obstruido
[8].
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Figura 5-2.: Izquierda: Fluoroscopio (Axiom Artis Zeego, Siemens, Erlangen, Germany)
utilizado en las pruebas y fantasma antropomo´rfico. Derecha: Ubicacio´n de
los dos´ımetros para realizar las mediciones de radiacio´n dispersada. Las fle-
chas indican su ubicacio´n. Como proteccio´n se utilizo´ una barrera de espesor
equivalente a 0,5 mm de plomo [22].
a cabo 32 cirug´ıas en un periodo de un mes y medio con un tiempo de exposicio´n
aproximado de 6 minutos por intervencio´n. En la tabla 5-1 se muestran los resultados.
Portador Detector Primera Lectura (mSv) Tercera Lectura (mSv)
Doctor Mano 3,269 0,642
Doctor Cuello 4,291 12,53
Doctor To´rax 3,732 0,744
Ayudante Cuello 4,715 2,874
Ayudante 1 To´rax 1,401 2,628
Ayudante 2 To´rax 2,571 —
Enfermera Cuello 2,543 0,629
Enfermera To´rax 1,899 —
Instrumentador Cuello — 0,618
Instrumentador To´rax — 0,926
Tabla 5-1.: Medidas de dosis equivalente recibidas por personal ocupacionalmente expuesto
de una institucio´n me´dica de la ciudad de Bogota´ para un tiempo de exposico´n
de aproximadamente 192 minutos [10].
Estos resultados son comparados con los mostrados en la tabla 4-4 en donde se tiene la
dosis equivalente para 192 minutos de exposicio´n usando protecciones. Se observa que el
resultado de la simulacio´n para la mano del doctor es aproximadamente 5 veces mayor.
Esta diferencia tan grande puede justificarse teniendo en cuenta que en la simulacio´n,
60 5 Comparacio´n de simulacio´n con datos experimentales
la mano del doctor siempre esta´ muy cerca del haz de fotones pero nunca entra en e´l,
y seguramente en los resultados experimentales reportados en este estudio el doctor
mantuvo su mano, en promedio, muy alejada del haz y nunca por error la metio´ en e´l.
Por otra parte, la primera lectura de la dosis en el cuello concuerda en un 8, 5% con el
valor correspondiente simulado, no sucede lo mismo con la segunda lectura de la dosis
en el cuello y el valor simulado, el valor simulado es ma´s o menos 5 veces menor, pero
tambie´n hay que decir que la diferencia entre estas dos lecturas es muy grande. Para el
to´rax del doctor se reportan cerca de 4 mSv en la primera lectura y de 0,744 mSv en
la segunda lectura, en la simulacion se obtiene un valor levemente superior a 1 mSv,
este valor esta´ dentro de las dos medidas experimentales.
Caso 5, tomado de [25].
Es un estudio en donde se evalu´a el efecto genoto´xico de la radiacio´n ionizante, en el
ADN linfocitario, en me´dicos ortopedistas expuestos laboralmente a dosis menores de
20 mSv/an˜o, por el uso del fluoroscopio durante intervenciones quiru´rgicas, comparado
con un grupo de no expuestos de la poblacio´n general.
Se tomaron dos grupos conformados por 31 sujetos cada uno. Los expuestos son me´dicos
ortopedistas y residentes de ortopedia pertenecientes a 4 instituciones de salud de la
ciudad de Bogota´. Se le hizo seguimiento a los dos grupos durantes seis meses, mediendo
mensualmente la dosis efectiva personal, y los valores de dosis ambientales en cada
institucio´n. Se midio´ el efecto genoto´xico mediante el ensayo de micronu´cleos en el
primero y sexto mes de la observacio´n.
Institucio´n Posicio´n del detector Dosis (µ Sv/h)
A 0 cm 47
A 22 cm 36,5
A 50 cm 48,6
B 0 cm 10,65
B 22 cm 14,2
B 50 cm 75,5
C 0 cm 250
C 100 cm 10
C 200 cm 5
Tabla 5-2.: Promedios de Medidas de radiometr´ıa de tres instituciones de las cuatro insti-
tuciones estudiadas [25].
Se realizaron radiometr´ıas en tres de las cuatro instituciones con contador Geiger Mu-
ller. Se utilizaron cuatro litros de agua como fuente dispersora, los resultados son
mostrados en la tabla 5-2. En el texto de este estudio se reportan medidas realizadas a
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lado y lado de la fuente y las distancias dadas son medidas desde uno de los bordes del
cabezal que contiene el tubo, sin embargo las diferencias entre cada lado son pequen˜as
y aqu´ı se presenta mejor el promedio. Se puede ver que los valores para cada institu-
cio´n difieren entre s´ı, esto se debe a que los modelos de fluoroscopios y las te´cnicas de
uso son diferentes en cada institucio´n. Sin embargo los patrones de radiacio´n deben
ser similares, es decir, de no haber fuente dispersora, el patro´n de radiacio´n sigue la
ley de inverso del cuadrado. Y en caso de haber fuente dispersora se debe tener un
patro´n como el mostrado en [6] y que en este trabajo de simulacio´n es reproducido en
la gra´fica 4-3.
Para la evaluacio´n del efecto genoto´xico producido por radiaciones ionizantes se reali-
zaron medidas en cuello, tora´x y mano del personal ocupacionalmente expuesto. Los
reportes mensuales de los valores de dosis efectiva promedio son 0,38 mSv para cuello,
0,37 mSv para tora´x y 0,35 mSv para mano. Estos valores son realmente muy cercanos
entre s´ı. En ese estudio se menciona que los valores de dosis leidos mes a mes disminu-
yeron, esto debido a la conscientizacio´n del personal me´dico sobre la importancia de
usar protecciones. Este caso muestra nuevamente la dificultad de comparar la simu-
lacio´n con datos experimentales, ya que la informacio´n relacionada con el tiempo de
exposicio´n se pierde. Al comparar estos datos con los obtenidos en el presente trabajo,
mostrados en las tablas 4-2 y 4-1, no se ve concordancia.
6. Validacio´n de la simulacio´n utilizando
medidas hechas con el equipo de
dosimetr´ıa del grupo de F´ısica Me´dica
Ya que ninguno de los 5 casos experimentales estudiados en el cap´ıtulo 5 proporcionan los
para´metros necesarios para correr la simulacio´n hecha en este trabajo, y por lo tanto no
permiten validarla, se han tomado medidas de dosis con el equipo de dosimetr´ıa del grupo
de F´ısica Me´dica de la Universidad Nacional. Se tomaron medidas de dosis en dos ambiente
diferentes:
Sala de fluoroscopia con paciente
Sala de fluoroscopia con phantom de agua
La cl´ınica Reina Sof´ıa fue quien presto´ las salas de cirug´ıa con fluoroscopio. La primeras
medidas se tomaron el 16 de mayo de este an˜o durante un procedimiento denominado “Ne-
frostomı´a Percuta´nea”(colocacio´n de un cate´ter de caucho pequen˜o flexible, a trave´s de la
piel, en el rin˜on para drenar la orina, la ubicacio´n del cate´ter se hace mediante fluorosco-
pia). La figura (Arriba) muestra una foto con la disposicio´n del equipo me´dico y el paciente
alrededor del fluorocopio, as´ı como la ubicacio´n de algunos de los TLD usados; se observa
al cirujano y la instrumentadora con el dos´ımetro pegado en la frente, tambie´n se puede
observar el intensificador de imagen (con su fuente de luz prendida) encima del paciente. Las
segundas medidas se hicieron el primero de julio, se utilizo´ una sala de cirug´ıa con fluoros-
copio sin personal me´dico (durante las medidas, en la sala de cirug´ıa solo hubo una persona
detra´s de una cortina plomada prendiendo y apagando el fluoroscopio) y el paciente se rem-
plazo´ por un volumen de agua. En la figura (Abajo) se ve el phantom de agua (compuesto
de tres valdes y una torta de silicona que hace de cabeza), hay tres dos´ımetros colocados en
lo que ser´ıa la cabeza, el abdomen y columna del paciente. La fuente de rayos X esta´ encima
del phantom y al lado derecho se observa una sa´bana que contiene 42 dos´ımetros (puntos
rojos de la sa´bana), los dos´ımetros esta´n dispuestos en un arreglo matricial de 6X7 y la
distancia horizontal y vertical entre dos dos´ımetros es igual a 25 cm. El primer dos´ımetro
de izquierda a derecha y de arriba abajo, esta´ frente a la fuente de rayos X, a 32 cm de ella.
Para las segundas medidas se prendio´ el fluoroscopio 15 veces, cada vez por un intervalo de
tiempo de 20s para un total de 5 minutos de fluoroscopia. Cada vez que se prend´ıa el fluo-
roscopio por 20s inmediatamente se deb´ıa apagar por 40s, e´sto se hizo por recomendaciones
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del te´cnico, quien desafortunadamente solo pudo colobararnos prendiendo el fluoroscopio y
su ausencia por el resto del tiempo de medida nos privo´ de informacio´n importante como el
taman˜o del campo de radiacio´n primaria, material y espesor de los colimadores usados. Los
para´metros de operacion del fluoroscopio, para este caso, aparecen en la tabla 6-1 Para la
primeras medidas no fue posible medir el tiempo de fluoroscopia ya que una vez entregados
los dos´ımetros al personal me´dico, permanecimos fuera de la sala esperando que la cirug´ıa
finalizara para recoger los dos´ımetros, el tiempo estimado de fluoroscopia fue 1 minuto. Para
estas mismas medidas no es posible medir la distancia promedio a la que permanece cada
persona de la fuente de rayos X ya que el personal me´dico esta´ en continuo movimiento, en-
tran y salen frecuentemente de la sala. La instrumentadora, el me´dico general y el cirujano
fueron las u´nicas personas que nunca abandonaron la sala. Los fluoroscopios de esta cl´ınica
suelen ser operados en automa´tico, es decir, el mismo equipo sensa el volumen del paciente
y determina el valor de la corriente, voltaje, taman˜o del campo y colimacio´n, antes de la
cirug´ıa le pudimos preguntar al te´cnico sobre los valores de estos para´metros y el nos dio´ los
valores t´ıpicos, al finalizar la cirug´ıa no fue posible hablar con e´l para confirmar los valores
usados, as´ı que solo contamos con los valores estimados ofrecidos por el te´cnico, estos valores
aparecen en la tabla 6-1.
El equipo de dosimetr´ıa utilizado en estas medidas fue: Un lote de 59 dos´ımetros TLD-100
LiF, Mg, Ti (ahora 58 porque durante las medidas se perdio´ un cristal), cada cristal tiene las
siguientes dimensiones 3.2mmx3.2mmx0.2mm, un irradiador Bicron con fuentes Sr90/Y90, y
un lector Harshaw 5500. El proceso de calibracio´n descrito en la seccio´n 2.4.6 dura alrededor
de dos d´ıas y se termino´ un d´ıa antes de hacer las medidas. Los 59 dos´ımetros se sometieron
al proceso de borrado con una temperatura de 400 ◦C durante 1 hora seguido de 100 ◦C por
2 horas, se guardaron en un ambiente libre de humedad y de rayos UV por 12 horas, despue´s
se dividieron los dos´ımetros en cinco grupos y se irradiaron a diferentes dosis 1.4 mSV, 2.38
mSv, 6.44 mSv, 11.9 mSv y 14 mSv, se guardaron en un ambiente libre de humedad y de
rayos UV por 24 horas. Se leyeron los dos´ımetros, uno por uno, a una temperatura ma´xima
de calentamiento de 260 ◦C con una tasa de 10 ◦C/s por un tiempo de 26.67 s y precalenta-
miento de 50 ◦C. Utilizando el software WinRems se determinaron los factores de correccio´n
ECC y RCF, mencionados en la seccio´n 2.4.6. Finalmente se colocaron todos los dos´ımetros
en el horno para borrarlos nuevamente, quedando listos para las medidas. Despue´s de hacer
las medidas, los dos´ımetros se leyeron al d´ıa siguiente, determinando la dosis apartir de los
factores de correccio´n y de la ecuacio´n 2-27.
En la tabla 6-2 se presentan los resultados de las tasas de dosis simulada y medida para el
caso de la sala de cirug´ıa con personal me´dico y paciente, en esta tabla tambie´n se pueden
observar las razo´n entre el valor simulado y el medido. En esta tabla tambien se calcula el
nu´mero maximo de cirugias, igual a e´sta, que un cualquier miembro del cuerpo me´dico o
el paciente pueden hacer para no exceder el valor limite de dosis al mes recomendado por
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Figura 6-1.: Fotos de la disposicio´n del fluoroscopio para medir dosis en una sala de cirug´ıa:
(Arriba) con paciente y personal me´dico, (Abajo) con phantom de agua. En
la foto de arriba se puede observar al cirujano y la instrumentadora, tambie´n
se puede observar el intensificador de imagen encima del paciente. En la foto
de abajo se puede observar el phantom de agua, la fuente de rayos X esta´ en-
cima del phantom y al lado derecho se observa una sa´bana que contiene 42
dos´ımetros (puntos rojos de la sa´bana).
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ICPR para personal ocupacionalmente no expuesto, ver tabla 2-4.
Para´metro Valor en el ambiente Valor en el ambiente
con paciente* con phantom**
Voltaje del tubo de rayos X 70 keV 70
Corriente del tubo de rayo X 15 mA 1.5 mA
Taman˜o-campo de radiacio´n primaria 0.08 m2 Desconocido
Colimadores 2mm de Al Desconocido
Masa-Paciente 80 kg 30 kg
Posicio´n de la fuente Abajo Arriba
Distancia fuente-paciente 75 cm 75 cm
Tiempo de fluoroscopia 1 min 5 min
Tabla 6-1.: Para´metros bajo los cuales se realizaron las medidas de dosis con paciente y con
phantom, esto para´metros son usados para correr la simulacio´n hecha en este
trabajo. * Todos los valores del ambiente con paciente son estimados. ** Todos
los valores del ambiente con phantom son medidos.
Posicio´n Uso de Tasa de dosis nu´mero de Distancia promedio Tiempo Tasa de dosis Razo´n
dos´ımetro Proteccio´n medida procedimientos Fuente- exposicio´n simulada Tasa medida-
(mSv/h) por mes detector (cm) (s) (mSv/h) Tasa simulada
Me´dico General -To´rax Si 0,156 32 141 60 0,61 0,26
Auxiliar-To´rax Si 0,160 31 142 30 0,28 0,57
Te´cnico-To´rax Si 0,161 31 146 60 0,52 0,31
Anestesio´logo-cabeza No 0,171 29 177 30 0,31 0,55
Anestesio´logo-brazo No 0,207 24 142 30 0,36 0,57
Auxiliar-Cuello Si 0,313 16 159 30 0,72 0,44
Cirujano-To´rax S 0,471 11 103 60 5,77 0,08
Instrumentadora-cabeza No 0,593 8 142 60 0,55 1,08
Instrumentadora-To´rax Si 0,614 8 100 60 1,3 0,47
Cirujano-Pierna No 0,801 6 56 60 0,56 1,43
Me´dico General-Cuello Si 0,977 5 160 60 0,35 2,79
Paciente-Abdomen No 2,927 2 80 60 3,4 0,86
Tabla 6-2.: Dosis medidas en una sala con fluoroscopio durante un procedimiento me´dico
denominado “Nefrostomı´a Percuta´nea”, utilizando el equipo de dosimetr´ıa del
grupo de F´ısica Me´dica de la Universidad Nacional.
Para procesar los valores de la tasa de dosis medidos con el phantom de agua, se utilizaron
los mismos rangos de dosis usados en [6] y que son mostrados en la gra´fica 4-3(Izquierda).
Adicionalmente, a cada rango o regio´n se le asocio´ un color, por ejemplo a la regio´n A (con
tasa de dosis 3 mGy/h) se le asigno´ el color rojo. El color asignado a cada regio´n se puede ver
en la parte izquierda de la figura 6-3. Las medidas se distribuyeron en un arreglo matricial
de 6X7 y su posicio´n en el arreglo coincide con su posicio´n en el arreglo de la sa´bana, es decir,
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coincide con su distribucio´n espacial alrededor del fluoroscopio y del phantom. Despue´s cada
elemento de la matriz se colorio´ con su color correspondiente (de acuerdo al valor de la tasa de
dosis). El resultado de este arreglo es mostrado en la figura 6-2 (medidas reportas en mSv),
en esta tabla se puede ver, de manera general, que las medidas tienden a reunirse por colores
y que este conjunto de medidas del mismo color constituye alguna de las regiones citadas
en [6]. Tambie´n se puede ver que hay medidas (colores) aisladas y no hay una justificacio´n
para e´sto en te´rminos del comportamiento del campo de radiacio´n dispersa. Una justificacio´n
para estos valores aislados podr´ıa ser que el dos´ımetro utilizado para hacer esta medida no
es confiable (durante el proceso de calibracio´n, varios detectores fueron reportados por el
software WinRems como dos´ımetros no a´ptos para la calibracio´n) y no se prescindio´ de
ellos ya que hab´ıa que medir en muchos puntos. Para comparar las regiones mostradas en
la figura 6-2 con las regiones mostradas en la gra´fica 4-3 (la de la referencia bibliogra´fica
y la de la simulacio´n), se procedio´ a superponer el arreglo de los detectores de la sa´bana
sobre las regiones reportadas en [6], cuando la fuente de rayos X esta´ arriba, el resultado
de esta superposicio´n es la grilla mostrada a la derecha de la figura 6-3. El color (el valor
de la tasa de dosis) de cada dos´ımetro esta´ determinado por la regio´n donde esta´ parado
el dos´ımetro. A la izquierda de esta misma figura hay otra grilla, comparada con la grilla
de la derecha, los dosimetros de esta grilla tienen diferente color para la misma ubicacio´n
espacial con respecto a la fuente. La distribucio´n espacial de los colores de los dos´ımetros
de la grilla de la izquierda coinciden con la distribucio´n de la figura 6-2. Si descartamos los
colores aislados (marcados en esta figura con punto negro en el centro), podemos constatar
que efectivamente se forman regiones pero el taman˜o espacial de las regiones no es el mismo
y e´sto se debe a que, para formar cada una de estas distribuciones (grilla izquierda y grilla
derecha) hubo diferencias sustanciales en uno o varios de los para´metros que determinan el
campo de radiacio´n dispersada, estos para´metros son referenciados al comienzo del cap´ıtulo
5.
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Figura 6-2.: Distribucio´n espacial de las medidas de tasa de dosis (en mSv/h), obtenidas
utilizando como paciente un phantom de agua. se puede ver que las medidas
con valores muy cercanos tienden a reunirse en la misma regio´n del espacio,
formando las regiones citadas en [6].
Figura 6-3.: Comparacio´n de la distribucio´n espacial de los valores de tasa de dosis para dos
campos de radiacio´n dispersa diferentes, los campos de radiacio´n son diferentes
por que uno o varios de los para´metros mencionados al principio del cap´ıtulo
5, han variado sustancialmente de un campo al otro.
7. Conclusiones y recomendaciones
7.1. Conclusiones
Se realizo´ una simulacio´n con Geant4 de una operacio´n quiru´rgica que requiere el uso de un
fluoroscopio. Se contruyeron detectores termoluminiscentes de FLi y con ellos se midio´ la
radiacio´n que reciben en diferentes partes del cuerpo, el paciente, el doctor y un auxiliar.
Se investigo´ el funcionamiento ba´sico de un fluoroscopio y los feno´menos f´ısicos involucrados
en e´l. Se obtuvo la curva de perfil de tasa de dosis caracter´ıstica en un ambiente de radiacio´n
como el estudiado.
Se obtuvieron resultados de dosis absorbida por el paciente, el doctor y el asistente me´dico
en dos situaciones diferentes; con y sin protecciones. Se ratifico´ la importancia del uso de
protecciones adecuadas ya que de no ser usadas, en un tiempo correspondiente a un mes
de trabajo se podr´ıa llegar recibir la dosis correspondiente a un an˜o de trabajo. La legisla-
cio´n colombiana, seccio´n 2.3.8, establece cuales son las protecciones mı´nimas que debe tener
un establecimiento que presta servicios de salud relacionados con fuentes ionizantes, estu-
dios cient´ıficos como e´ste, podr´ıan presionar para que la legislacio´n colombiana aumente la
cantidad de protecciones mı´nimas que se deben utilizar en ambientes de trabajo como e´stos.
La simulacio´n reproduce de manera adecuada el campo de radiacio´n producido por el pa-
ciente con el tubo de rayos X sobre el paciente y el intensificador debajo del paciente. Se
compararon los resultados de la simulacio´n con cinco estudios que reportan datos experi-
mentales obtenidos en condiciones que se pueden ajustar a las que se representaron en esta
simulacio´n. Se encontro´ que a pesar de las limitaciones inherentes a una simulacio´n nume´rica
algunos de los resultados presentados esta´n en un buen grado de concordancia con cuatro de
las fuentes consultadas.
Se tomaron medidas de dosis utilizando el equipo de dosimetr´ıa del grupo de F´ısica Me´dica de
la Universidad Nacional, estas medidas fueron tomadas en dos ambientes: sala de fluoroscopia
con paciente y sala de fluoroscopia con phantom de agua. Con las segundas medidas tomadas
se obtuvo, de manera bastante aproximada, el campo de radiacio´n producido por el paciente
con el tubo de rayos X sobre e´l y simulado en este trabajo. Tambie´n se logro´ reproducir
los rangos de tasa de dosis para cada una de las regiones de este campo de radiacio´n. La
comparacio´n de las primeras medidas con la simulacio´n arroja discrepancias grandes ya que
no fue posible tener informacio´n exacta de todos los para´metros bajo los cuales se hizo el
procedimiento quiru´rgico y por lo tanto la simulacio´n se corrio´ con los valores estimados.
7.2 Recomendaciones 69
7.2. Recomendaciones
Se encontraron problemas para comparar los resultados de la simulacio´n con datos experi-
mentales, ya que en los 5 casos estudiados no se conto´ con la informacio´n suficiente (tiempo
de exposicio´n, ubicacio´n de los detectores, voltaje y corriente de operacio´n del fluoroscopio,
etc.), ya sea porque los autores la omitieron o porque su metodolog´ıa de trabajo no per-
mite conocerla. Una forma de fortalecer el trabajo aqu´ı presentado es repetir, en mejores
condiciones, el simulacro de operacio´n como el descrito en el cap´ıtulo 6. Mejores condiciones
puede significar, disponer de ma´s dos´ımetros y que los dos´ımetros disponibles sean 100%
confiables, lograr que el operario del fluoroscopio acompan˜e el proceso de medida de princi-
pio a fin, lograr que la institucio´n me´dica donde se va a medir, colabore para que el tiempo
entre calibracio´n de dos´ımetros y medida de dosis sea el adecuado. Al parecer e´sta es la
u´nica forma de obtener todos los para´metros necesarios para correr la simulacio´n y poder
comparar.
Sin embargo, a pesar de poder contar con todos los para´metros experimentales, existe el
problema de relacionar el tiempo simulado con el tiempo real. Suponiendo que se recrea una
exposicio´n de 8 segundos tal como se describio´ en el caso 3 y considerando que el tiempo
de simulado es del orden de los microsegundos con un tiempo de ejecucio´n de maquina de
alrededor de una hora, adema´s suponiendo que se lograra optimizar el programa y reducir el
tiempo de ma´quina a 0.1 horas, simular 8 segundos de tiempo real requeririan alrededor de
9 an˜os de ejecucio´n de ma´quina. Digamos que con una ma´quina mejor lograramos reducir el
tiempo a unos cuantos meses, este tiempo de ma´quina es au´n muy grande. La perspectiva
consiste entonces en verificar de manera experimental que la dosis que se recibe tiene un
comportamiento lineal con el tiempo de exposicio´n para unos para´metros dados de operacio´n
del fluoroscopio, aunque lo ma´s lo´gico es suponer que esto sucede en realidad.
A. Construccio´n del detector TLD
El detector fue constru´ıdo basa´ndose en el ejemplo TestEm3 de Geant4, que se encuentra
en la carpeta ∼/examples/extended/electromagnetic/TestEm3. Este detector es constru´ıdo
como una caja llamada calor´ımetro (calorimeter) con un nu´mero dado de capas (layers).
Cada capa consiste de una serie de hasta nueve absorbedores. Los absorbedores son los
elementos sensibles del detector. Las capas pueden ser replicadas, aunque en este caso no se
replicaron en ninguna situacio´n.
Los para´metros que definen el calor´ımetro son:
el nu´mero de capas,
el nu´mero de absorbedores dentro de una capa,
el material de cada absorberdor,
el grosor de cada absorbedor,
el a´rea transversal del calor´ımetro, esta a´rea corresponde a la de una superficie cua-
drada.
En la tabla A-1 se muestran como ejemplo algunas l´ıneas de co´digo para la costruccio´n del
detector. Estas l´ıneas son tomadas del ejemplo citado y se puedn consultar en el archivo
DetectorCostruction.cc incluido, en dicho ejemplo.
En la tabla A-2 se muestra como se controlan los para´metros del detector, tales como el
nu´mero de capas, el nu´mero de absorbedores y el material. Tambie´n se muestra como se
elige la f´ısica involucrada, en este caso la correspondiente a procesos de baja energ´ıa dados
por las librerias Livermore. Adema´s es posible controlar el formato del archivo de salida y
su nombre, como archivo de salida obtenemos un histograma al que es posible cambiarle
el nu´mero de canales, 120 en nuestro caso, la energ´ıa mı´nima y la energ´ıa ma´xima, cero y
ochenta keV respectivamente. Es posible escoger el tipo de part´ıcula que se desea disparar
y finalmente se escoge el nu´mero de part´ıculas que se desean disparar. El a´rea bajo la curva
del histograma es igual a la dosis absorbida en el tiempo simulado, el tiempo simulado se
relaciona con el nu´mero de part´ıculas primarias (part´ıculas disparadas) y la corriente del
tubo de rayos X del fluoroscopio.
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Volumen so´lido
solidCalor = new G4Box(“Calorimeter”, //su nombre
CalorThickness/2,CalorSizeYZ/2,CalorSizeYZ/2);//taman˜o
Volumen lo´gico
logicCalor = new G4LogicalVolume(solidCalor, //volumen so´lido al que corresponde
defaultMaterial, // su material
“Calorimeter”); //su nombre
G4RotationMatrix* RotaCalorimeter= new G4RotationMatrix();
RotaCalorimeter-¿rotateY(90.*deg); //matriz de rotacio´n
Volumen f´ısico physiCalor = new G4PVPlacement(RotaCalorimeter, //rotacio´n
G4ThreeVector(0,0,4.25*cm), //posicio´n
logicCalor, //its logical volume
“Calorimeter”, //su nombre
logicWorld, //su volumen madre
false, //no operaciones booleanas
0); //nu´mero de copias
Tabla A-1.: Algunas l´ıneas de co´digo para la construccio´n del detector
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# Script control de para´metros
#nu´mero de capas
/testem/det/setNbOfLayers 1
#nu´mero de absorbedores
/testem/det/setNbOfAbsor 1
#material del absorbedor nu´mero 1
/testem/det/setAbsor 1 FLi 5. mm
#taman˜o transversal del detector
/testem/det/setSizeYZ 5. cm
#f´ısica de bajas energ´ıas
/testem/phys/addPhysics emlivermore
#y valores de corte para gammas, electrones y protones
/testem/phys/setGCut 0.5 um
/testem/phys/setECut 1 mm
/testem/phys/setPCut 1 mm
# orden obligatorio para empezar a correr
/run/initialize
#comandos para permitir procesos de desexcitacio´n
/process/em/deexcitation world true false true
/process/em/fluo true
/process/em/pixe true
/process/em/auger false
# nombre del archivo con los histogramas, en formato aida(hbook)
/testem/histo/setFileName esX FLi Ambiente9BLivermore
/testem/histo/setFileType hbook
#los histogramas se imprimen por absorbedor. Se define:
# /testem/histo/setHisto <nu´mero de absorbedor> <nu´mero de canales>
<energ´ıa inicio> <energ´ıa final> <unidades de energ´ıa>
/testem/histo/setHisto 1 200 0. 80 keV #edep in absor1
#part´ıculas que se disparan
/gun/particle gamma
#control de impresio´n
#/testem/event/printModulo 100
# nu´mero de eventos generados
/run/beamOn 10000000
Tabla A-2.: Script de control de para´metros
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